
GebrauchsanweisunG De
 
sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

wir bitten sie, die beiliegende Gebrauchsanweisung sorgfäl-
tig zu beachten. bei auftretenden Fragen wenden sie sich 
bitte an den behandelnden arzt, an ihr nächstliegendes 
Fachgeschäft oder direkt an uns.

 
ZWECKBESTIMMUNG

Manu-casT® OrGanic D / Manu-casT® OrGanic DP ist 
eine handorthese zur ruhigstellung und immobilisierung 
des handgelenks, wahlweise mit Fixierung der Finger und/
oder des Daumens.

 
INdIK aTIoNEN

REF  07259, Manu-casT® OrGanic D:

•	 Konservativ/Postoperativ

•	 Schädigungen	 der	 Hand	 im	 Handgelenks-	 und	 Mittel- 
 handbereich

•	 Zur	 Ruhigstellung	 des	 Handgelenks	 mit	 Ruhigstellung 
 der Finger und freier bewegung des Daumens

•	 Alle	 Indikationen,	 bei	 denen	 eine	 Ruhigstellung	 des 
	 Handgelenks	mit	Fingerfixierung	notwendig	ist,	wie	z.	B.:	

	 •	 Präoperativ

	 •	 Posttraumatisch	

	 •	 Karpaltunnelsyndrom/CTS

	 •	 Entzündungen	

	 •	Degeneration

	 •	 Rheumatische	Erkrankungen

 
REF  07359, Manu-casT® OrGanic DP:

•	 Konservativ/Postoperativ

•	 Schädigungen	 der	 Hand	 im	 Handgelenks-	 und	 Mittel- 
 handbereich

•	 Zur	 Ruhigstellung	 des	 Handgelenks	 mit	 Ruhigstellung 
 der Finger und des Daumes

•	 Alle	 Indikationen,	 bei	 denen	 eine	 Ruhigstellung	 des	 
	 Handgelenks	mit	 Finger-	 und	Daumenfixierung	notwen- 
 dig ist, wie z. b.: 

	 •	 Präoperativ

	 •	 Posttraumatisch

	 •	 Karpaltunnelsyndrom/CTS

	 •	 Entzündungen

	 •	Degeneration	

	 •	 Rheumatische	Erkrankungen

	 •	 Bei	Lähmungen		

 
KoNTr aINdIK aTIoNEN

•	 Allergische,	 entzündliche	 oder	 verletzungsbedingte 
	 Hautveränderungen	 (z.	 B.	 Schwellungen,	 Rötungen)	 der	 
	 zu	versorgenden	Körperbereiche

•	 Beeinträchtigungen	 der	 Zirkulation	 oder	 lymphatische	 
 weichteilschwellungen

•	 Neurogen	 bedingte	 Störungen	 der	 Sensorik	 und	 Haut-	 
	 trophik	 im	 zu	 versorgenden	 Körperbereich	 (Gefühls- 
	 störungen	mit	und	ohne	Hautschäden)

 
NEBENWIrKUNGEN

bei sachgemäßer anwendung und korrekter anlage sind bis 
heute keine allgemeinen nebenwirkungen, folgeträchtigen 
Unverträglichkeiten	oder	allergischen	Reaktionen	bekannt.

 
VorGESEHENE PaTIENTENZIELGrUPPE

Zielgruppe	 sind	 alle	 Patienten	 unter	 Berücksichtigung	 der	
Indikationen	und	Kontraindikationen.	Eine	Einweisung	und	
Zuordnung	der	 korrekten	Größe	wird	durch	medizinisches	
Fachpersonal	vorgenommen.	

 
aNLEGEN UNd NUTZUNG

•		Öffnen	 Sie	 die	 Klettverschlüsse	 der	 MANU-CAST® Or- 
 Ganic D/Manu-casT® OrGanic DP 1 und ziehen sie 
	 die	Orthese	über	die	Hand	2.	Der	anatomisch	vorgeform- 
 te Gitterrahmen liegt dabei an der handinnenseite an 3. 
	 Der	bewegliche	Steg	muss	 zwischen	Daumen	und	Zeige- 
	 finger	liegen	4.

•		Verschließen	 Sie	die	Klettverschlüsse	mit	 dosiertem	Zug. 
 Der handgelenksgurt wird dabei zirkulär um handge- 
 lenk und Orthese gewickelt 5.	Der	Daumenverschluss	der 
 Manu-casT® OrGanic DP kann gegebenenfalls in der 
	 Position	individuell	verändert	werden.

•		Die	 MANU-CAST® OrGanic D/Manu-casT® OrGanic 
	 DP	 ist	 richtig	 angezogen,	 wenn	 der	 anatomisch	 vorge- 
	 formte	Gitterrahmen	 formschlüssig	an	Handinnenfläche,	 
 handgelenk und unterarm anliegt.

•	 Zum	 Ablegen	 von	 MANU-CAST® OrGanic D/Manu- 
 casT®	 ORGANIC	 DP	 öffnen	 Sie	 die	 zirkulären	 Klettbän- 
 der 6 und ziehen die Orthese mit der anderen hand ab 7.

 
HINWEISE FÜr dEN orTHoPÄdIETECHNIKEr

•	 MANU-CAST® OrGanic D/Manu-casT® OrGanic DP 
	 kann	bei	Bedarf	individuell	an-	und	nachgepasst	werden.

•	 Den	Gitterrahmen	zum	Nachformen	an	der	entsprechen- 
 den stelle in 70-80 °c heißes wasser tauchen. Die er- 
	 wärmte	 Stelle	 kann	 dann	 thermoplastisch	 nachgeformt 
 werden.

•	 Achtung:	Zum	Nachformen	kein	Heißluftgebläse	verwen- 
	 den,	da	dies	zu	einer	ungleichmäßigen	Erwärmung	führt!	

•	 Die	 Verschlüsse	 der	 MANU-CAST® OrGanic D/Manu- 
 casT® OrGanic DP sind stufenlos einstellbar und 
	 können	 beidseitig	 angepasst	 werden.	 Die	 innenliegen- 
	 den	 Gurtpolster	 sind	 frei	 positionierbar.	 Der	 Daumen- 
	 verschluss	 kann	 gegebenenfalls	 in	 der	 Position	 individu- 
	 ell	verändert	werden.

 
ErSaTZTEILE

Optional	über	Ihren	Fachhandel	erhältlich:	

•	 3D	 SPACE	 KNIT	 Rahmenpolster	 für	 MANU-CAST®	 
	 ORGANIC	D	(REF 	17259)
•	 3D	 SPACE	 KNIT	 Rahmenpolster	 für	 MANU-CAST®	 
	 ORGANIC	DP	(REF 	17359)

•	 Ersatzbandset	 für	 MANU-CAST®	 ORGANIC	 D	 und 
	 MANU-CAST®	ORGANIC	DP	(REF 	37359)	
Entnehmen	des	SPORLASTIC	3D	SPACE	KNIT	Ersatzpolsters:

	 •	 Um	 das	 Ersatzpolster	 zu	 entnehmen,	 lockern	 Sie	 alle	 
	 	 Zügel.

	 •	 Lösen	Sie	das	Ersatzpolster	von	den	orangenen	Clips	und 
  entnehmen sie es.

 
ZUBEHÖr

Optional	über	Ihren	Fachhandel	erhältlich:	

•	 MANU-CAST®	ORGANIC	FX	ADD-ON	(REF 	27459)
 

 WICHTIGE HINWEISE

•	 Grundsätzlich	 sollte	 hinsichtlich	 Indikation	 und	 Trage- 
	 dauer	 eines	 orthopädischen	 Hilfsmittels	 ganz	 allgemein 
	 sowie	 bei	 Vorhandensein	 nachfolgender	 Krankheitszu- 
	 stände	 im	 Besonderen	 eine	 Absprache	 mit	 dem	 behan- 
 delnden arzt erfolgen. 

•	 Überprüfen	 Sie	 die	 Funktion	 des	 Produktes	 gemeinsam 
 mit ihrem arzt oder Fachhandel.

•	 Das	 Produkt	 ist	 zur	 Versorgung	 für	 einen	 Patienten	 be- 
 stimmt.

•	 Tragen	Sie	das	Produkt	nicht	auf	offenen	Wunden.

•	 Damit	das	Produkt	eine	lange	Lebensdauer	und	Funktion 
	 bietet,	darf	es	nicht	im	Zusammenhang	mit	fett-	und	säu- 
	 rehaltigen	Mitteln,	 Salben	 oder	 Lotionen	 getragen	wer- 
 den.

•	 Es	ist	zulässig,	das	Produkt	mit	Spritzwasser	in	Berührung 
 zu bringen.

•	 Bitte	 schließen	 Sie	 die	Klettverschlüsse,	 falls	welche	 vor- 
 handen sind, stets ordnungsgemäß. schäden, die durch 
	 unsachgemäßes	 Schließen	 der	 Klettverschlüsse	 verur- 
 sacht werden, stellen grundsätzlich keinen reklamations- 
 grund dar. 

•	 Wenn	 während	 der	 Verwendung	 des	 Medizinprodukts 
	 eine	 erhebliche	 Verschlechterung	 des	 Gesundheitszu- 
 standes auftritt, bitten wir sie, dieses schwerwiegende 
	 Vorkommnis	 Ihrem	Fachhändler,	 Ihrem	Arzt	oder	uns	als	 
	 Hersteller	 sowie	 dem	 BfArM	 (Bundesinstitut	 für	 Arznei- 
	 mittel	und	Medizinprodukte)	zu	melden.	Sie	können	un- 
	 sere	Kontaktdaten	in	dieser	Gebrauchsanweisung	finden.

•	 Nicht	fachgerechte	Veränderungen	am	Produkt	und/oder 
	 nicht	 zweckbestimmte	Verwendung	des	 oben	 angeführ- 
 ten Produktes schließen eine Produkthaftung des  
 herstellers aus.

•	 Mögliche	 gesundheitliche	 wechselseitige	 Risiken	 oder 
 sonstige nachteile bei bestimmten behandlungen, die 
	 sich	 im	 Zusammenhang	 mit	 der	 Verwendung	 des	 Pro- 
	 duktes	ergeben	können,	sind	mit	dem	behandelnden	Arzt 
	 abzusprechen.	

	 	 Bitte	 führen	 Sie	 die	 Verpackung	 dem	 örtlichen	Wert- 
	 stoffsammelsystem	 zu.	 Bitte	 beachten	 Sie	 dabei	 die 

	 	 örtlichen	Bestimmungen.	

	 	 Recycling	 des	 Kunststoffrahmens:	 Trennen	 Sie	 die 
	 Gurte/Verschlüsse	 sowie	 das	 eingeklickte	 Polster	 vom 

	 	 Rahmen.	 Entsorgen	 Sie	 den	 Rahmen	 über	 Ihren	 orts- 
	 	 üblichen	Kunststoffverwertungskreislauf.	

	 	 Entsorgung	 der	 textilen	 Teile:	 Die	 Klettverschlüsse 
	 sowie	das	Polster	können	über	den	üblichen	Hausmüll 

  entsorgt werden. 

	 	 Die	 SPORLASTIC	 GmbH	 ist	 einem	 Rücknahmesystem	 
	 für	 Verpackungen	 angeschlossen	 und	 kommt	 somit	 

		 	 den	 in	 der	 Bundesrepublik	 Deutschland	 geltenden	 
	 	 verpackungsrechtlichen	 Bestimmungen	 vollständig 
  nach.

 
PFLEGE

Wir	 empfehlen,	 MANU-CAST® OrGanic D/Manu-casT® 
ORGANIC	DP	schonend	in	handwarmem	Wasser	(30	°C)	mit	
Feinwaschmittel	 zu	waschen	und	an	der	 Luft	 zu	 trocknen.	
Trocknen sie das Produkt nicht im wäschetrockner, auf der 
heizung oder in der Mikrowelle.

 
 Tr aNSPorT- UNd LaGErBEdINGUNGEN 

bitte achten sie darauf, dass das Produkt trocken aufbe-
wahrt	wird	und	vor	Feuchtigkeit	und	Sonnenlicht	geschützt	
ist.	 Lagern	 Sie	 das	 Produkt	 bei	 üblicher	 Temperatur	 und	
Luftfeuchtigkeit.

 
QUaLITÄTSMaNaGEMENT-SYSTEM 

Alle	Produkte	der	SPORLASTIC	GmbH	unterliegen	der	Pro-
duktprüfung	 innerhalb	 unseres	 Qualitätsmanagement-
Systems.	Sollten	Sie	dennoch	Beanstandungen	an	unserem	
Produkt haben, bitten wir sie, sich mit ihrem Fachgeschäft 
in	Verbindung	zu	setzen.

 
MaTErIaLZUSaMMENSETZUNG 

Sortenreine	Kunststoffteile:	100	%	Polyamid	

Textilien:	95	%	Polyamid,	5	%	Elasthan

 
		Eine	 Online-Version	 der	 Gebrauchsanweisung	 finden 

	 	 Sie	auf	unserer	Homepage	unter	www.sporlastic.de

 

insTrucTiOns FOr use en
 
Dear	patient,	

we	ask	you	to	carefully	follow	the	enclosed	instructions	for	
use.	 If	 you	 have	 any	 questions,	 please	 contact	 the	 doctor	
looking	after	you,	your	nearest	specialist	store	or	us	directly.

 
INTENdEd USE 

Manu-casT® OrGanic D / Manu-casT® OrGanic DP is a 
hand	brace	for	immobilising	the	wrist,	optionally	with	fixati-
on	of	the	fingers	and/or	thumb.

 
INdICaTIoNS

REF  07259, Manu-casT® OrGanic D:

•	 Conservative/Postoperative

•	 Damage	to	the	hand	in	the	wrist	and	metacarpal	region

•	 For	immobilisation	of	the	wrist	with	immobilisation	of	the 
	 fingers	and	free	movement	of	the	thumb

•	 All	indications	requiring	immobilisation	of	the	wrist	with 
	 finger	fixation,	such	as:	

 07259 
Manu-casT® OrGanic D
REF

	 •	 Preoperative

	 •	 Post-traumatic

	 •	 Carpal	tunnel	syndrome/CTS

	 •	 Inflammation

	 •	Degeneration

	 •	 Rheumatic	diseases	

 
REF  07359, Manu-casT® OrGanic DP:

•	 Conservative/Postoperative

•	 Damage	to	the	hand	in	the	wrist	and	metacarpal	region

•	 For	immobilisation	of	the	wrist	with	immobilisation	of	the 
	 fingers	and	thumb

•	 All	indications	requiring	immobilisation	of	the	wrist	with 
	 finger	and	thumb	fixation,	such	as:	

	 •	 Preoperative

	 •	 Post-traumatic

	 •	 Carpal	tunnel	syndrome/CTS

	 •	 Inflammation

	 •	Degeneration	

	 •	 Rheumatic	diseases

	 •	 For	paralysis			

 
CoNTr a-INdICaTIoNS 

•	 Allergic,	 inflammatory	 or	 injury-related	 skin	 changes 
	 (e.g.	swelling,	redness)	of	the	body	areas	to	be	supplied	

•	 Impaired	circulation	or	lymphatic	soft	tissue	swelling

•	 Neurogenic	 disorders	 of	 the	 sensory	 system	 and	 skin 
	 trophism	 in	 the	 body	 area	 to	 be	 treated	 (sensory	 disor- 
	 ders	with	or	without	skin	damage)

 
SIdE EFFECTS

If	used	appropriately	and	correctly,	there	are	no	general	side	
effects,	intolerances	with	long-term	effects	or	allergic	reac-
tions known to date.

 
INTENdEd PaTIENT TarGET GroUP

The	target	group	is	all	patients,	taking	into	account	indica-
tions and contraindications. instruction and allocation of 
the	correct	size	is	carried	out	by	medical	professionals.

 
PUTTING IT oN aNd USE

•	 Open	 the	 Velcro	 fasteners	 of	 the	 MANU-CAST® OrGa- 
 nic D/Manu-casT® OrGanic DP 1	 and	 pull	 the	 ortho- 
	 sis	 over	 the	 hand	 2.	 The	 anatomically	 pre-shaped	 mesh 
 frame lies against the inside of the hand 3.	The	movable 
	 bar	must	lie	between	the	thumb	and	index	finger	4.

•	 Close	 the	 Velcro	 fasteners	 with	 measured	 tension.	 The 
	 wrist	strap	is	thereby	wrapped	circularly	around	the	wrist	 
 and orthosis 5. The thumb closure of the Manu-casT® 
	 ORGANIC	 DP	 can	 be	 individually	 adjusted	 in	 position	 if 
	 necessary.

•	 The	 MANU-CAST® OrGanic D/Manu-casT® OrGa- 
	 NIC	DP	is	correctly	tightened	when	the	anatomically	pre- 
	 shaped	 mesh	 frame	 fits	 snugly	 against	 the	 palm,	 wrist	 
 and forearm.

•	 To	 remove	 MANU-CAST® OrGanic D/Manu-casT® 
 ORGANIC	 DP,	 open	 the	 circular	 Velcro	 straps	 6	 and	 pull	 
	 the	orthosis	off	with	the	other	hand	7.

 
NoTES For THE orTHoPaEdIC TECHNICIaN

•	 MANU-CAST® OrGanic D/Manu-casT® OrGanic DP 
	 can	be	individually	adapted	and	readjusted	as	required.

•	 Immerse	the	grid	frame	in	hot	water	(70-80	°C)	at	the	ap- 
	 propriate	point	for	remoulding.	The	heated	area	can	then 
 be thermoformed.

•	 Attention:	Do	not	use	a	hot	air	blower	for	postforming,	as 
	 this	leads	to	uneven	heating!	

•	 The	 buckles	 of	 the	 MANU-CAST® OrGanic D/Manu- 
 casT®	 ORGANIC	 DP	 are	 continuously	 adjustable	 and 
	 can	be	adjusted	on	both	sides.	The	inner	belt	pads	can	be 
	 positioned	 freely.	The	position	of	 the	 thumb	closure	can 
	 be	individually	adjusted	if	necessary.

 
SParE ParTS

Optionally	available	from	your	specialist	dealer:

•	 3D	SPACE	KNIT	 frame	pad	 for	MANU-CAST®	ORGANIC	D	 
	 (REF 	17259)
•	 3D	SPACE	KNIT	frame	pad	for	MANU-CAST®	ORGANIC	DP	 
	 (REF 	17359)
•	 Replacement	strap	set	for	MANU-CAST®	ORGANIC	D	and	 
	 MANU-CAST®	ORGANIC	DP	(REF 	37359)
Removing	the	SPORLASTIC	3D	SPACE	KNIT	replacement	pad:	

	 •	 To	remove	the	replacement	pad,	loosen	all	the	reins.	

	 •	 Detach	the	replacement	pad	from	the	orange	clips	and 
	 	 remove	it.

 
aCCESSorIES

Optionally	available	from	your	specialist	dealer:

•	 MANU-CAST®	ORGANIC	FX	ADD-ON	(REF 	27459)
 

 IMPorTaNT INForMaTIoN 

•	 Essentially,	the	indication	for	and	duration	of	wearing	of 
	 any	 orthopaedic	 device	 in	 general,	 as	 well	 as	 the	 pre- 
	 sence	of	any	of	the	conditions	below	in	particular,	should 
	 be	 discussed	 with	 the	 doctor	 who	 is	 in	 charge	 of	 your 
 treatment.

•	 Check	the	functioning	of	the	product	with	your	doctor	or 
	 specialist	retailer.	

•	 The	product	is	designed	to	treat	one	patient.	

•	 Do	not	wear	the	product	directly	against	open	wounds.	

•	 In	 order	 for	 the	 product	 to	 have	 a	 long	 service	 life	 and 
	 function,	it	may	not	be	worn	in	conjunction	with	oily/gre- 
	 asy	or	acidic	products,	ointments	or	lotions.	

•	 The	product	can	come	into	contact	with	splash	water.

•	 Please	 always	 close	 any	Velcro	 fasteners	 present	proper- 
	 ly.	Damage	caused	by	improper	closing	of	the	Velcro	fas- 
	 teners	does	not	constitute	a	reason	for	complaint.		

•	 If	 a	 significant	 deterioration	 in	 health	 occurs	 during	 the 
	 use	of	the	medical	device,	we	ask	you	to	report	this	serious 

	 incident	to	your	specialist	dealer,	your	doctor	or	us	as	the	 
	 manufacturer,	as	well	as	to	the	responsible	authority.	You 
	 can	find	our	contact	information	in	these	instructions	for 
 use. 

•	 Any	 improper	 modifications	 to	 the	 product	 and/or	 im- 
	 proper	use	of	the	above-mentioned	product	exclude	any 
	 product	liability	on	the	part	of	the	manufacturer.	

•	 Possible	 health-related	 mutual	 risks	 or	 other	 disadvan- 
	 tages	with	certain	treatments	that	may	arise	in	associati- 
	 on	with	the	use	of	the	product	must	be	discussed	with	the 
 doctor in charge of treatment. 

	 	 Please	return	the	packaging	to	the	 local	recycling	sys- 
	 tem.	Please	observe	the	local	regulations.

	 	 Recycling	 the	 plastic	 frame:	 Separate	 the	 straps/	 fas- 
	 teners	 and	 the	 clicked-in	 upholstery	 from	 the	 frame. 

	 	 Dispose	 of	 the	 frame	 via	 your	 local	 plastic	 recycling 
	 	 system.

	 Disposal	 of	 the	 textile	 parts:	 The	 Velcro	 fasteners 
	 	 as	well	as	the	padding	can	be	disposed	of	via	your	usu- 
  al household waste. 

	 	 SPORLASTIC	GmbH	 is	 affiliated	with	 a	 returns	 system	 
	 for	 packaging	 and	 therefore	 fully	 complies	 with	 the 

	 	 packaging	 legislation	 in	 the	 Federal	 Republic	 of	 Ger- 
	 	 many.

 
CarE 

we recommend washing Manu-casT® OrGanic D/Manu-
casT®	ORGANIC	DP	gently	 in	 lukewarm	water	(30 °c)	with	
mild	detergent	and	air	drying.	Do	not	dry	the	product	in	the	
tumble	dryer,	on	the	heating	or	in	the	microwave.

 
 Tr aNSPorT aNd STor aGE CoNdITIoNS  

Please	ensure	that	the	product	is	stored	in	a	dry	place	and	is	
protected	against	moisture	and	sunlight.	Store	the	product	
at	a	normal	temperature	and	humidity.

 
QUaLITY MaNaGEMENT SYSTEM 

All	products	from	SPORLASTIC	GmbH	are	subject	to	product	
inspection	as	part	of	our	quality	management	system.	If	you	
still	have	any	complaints	about	our	product,	we	kindly	ask	
that	you	contact	your	specialist	retailer.

 
MaTErIaL CoMPoSITIoN 

Pure	plastic	parts:	100	%	polyamide	

Textiles:	95	%	polyamide,	5	%	spandex

 
	 An	 online	 version	 of	 the	 instructions	 for	 use	 can	 be	 

	 	 found	on	our	website	at	www.sporlastic.de

 

MODE	D‘EMPLOI	Fr
 
Chers	patients,

nous	 vous	 demandons	 de	 lire	 attentivement	 le	 mode	
d’emploi	ci-joint.	Si	vous	avez	des	questions,	adressez-vous	
à	votre	médecin	traitant,	à	votre	magasin	spécialisé	 le	plus	
proche	ou	contactez-nous	directement.	

 
USaGE PrÉVU

Manu-casT® OrGanic D / Manu-casT® OrGanic DP est 
une	orthèse	de	la	main	pour	l‘immobilisation	et	le	maintien	
du	poignet,	au	choix	avec	fixation	des	doigts	et/ou	du	pouce.

 
INdICaTIoNS

REF  07259, Manu-casT® OrGanic D:

•	 Conservateur/postopératoire

•	 Dommages	à	la	main	dans	la	région	du	poignet	et	du	mé- 
	 tacarpien

•	 Pour	 l‘immobilisation	 du	 poignet	 avec	 immobilisation 
	 des	doigts	et	liberté	de	mouvement	du	pouce

•	 Toutes	 les	 indications	 où	 l‘immobilisation	 du	 poignet 
	 avec	fixation	du	doigt	est	nécessaire,	telles	que:	

	 •	 Préopératoire

	 •	 Post-traumatique

	 •	 Syndrome	du	canal	carpien/CTS

	 •	 Inflammation

	 •	Dégénérescence

	 •	Maladies	rhumatismales

 
REF  07359, Manu-casT® OrGanic DP:

•	 Conservateur/postopératoire

•	 Dommages	à	la	main	dans	la	région	du	poignet	et	du	mé- 
	 tacarpien

•	 Pour	 l‘immobilisation	 du	 poignet	 avec	 immobilisation 
	 des	doigts	et	du	pouce

•	 Toutes	 les	 indications	nécessitant	une	 immobilisation	du 
	 poignet	avec	fixation	des	doigts	et	du	pouce,	telles	que:	

	 •	 Préopératoire

	 •	 Post-traumatique

	 •	 Syndrome	du	canal	carpien/CTS

	 •	 Inflammation

	 •	Dégénérescence	

	 •	Maladies	rhumatismales

	 •	 Pour	la	paralysie		

 
CoNTrE-INdICaTIoNS

•	 Modifications	 cutanées	 allergiques,	 inflammatoires	 ou 
	 liées	à	des	blessures	 (par	exemple,	gonflement,	 rougeur)	 
	 des	zones	du	corps	à	approvisionner	

•	 Troubles	de	 la	circulation	ou	gonflement	des	tissus	mous 
	 lymphatiques

•	 Troubles	 neurogènes	 du	 système	 sensoriel	 et	 trophisme 
	 cutané	dans	la	zone	du	corps	à	traiter	(troubles	sensoriels 
	 avec	ou	sans	lésion	cutanée)

 
EFFETS SECoNdaIrES

Dans	le	cadre	d’une	utilisation	appropriée	et	d’une	mise	en	
place	correcte,	 jusqu’à	aujourd’hui,	aucun	effet	secondaire	
général,	 aucune	 intolérance	 entraînant	 des	 conséquences	
importantes	ou	réaction	allergique	ne	sont	connues.

 

GroUPE CIBLE dE PaTIENTS PrÉVU

Le	 groupe	 cible	 est	 constitué	 de	 tous	 les	 patients,	 en	 te-
nant	 compte	 des	 indications	 et	 des	 contre-indications.	
L‘instruction	et	l‘attribution	de	la	taille	correcte	sont	effec-
tuées	par	des	professionnels	de	la	santé.

 
aPPLICaTIoN ET UTILISaTIoN

•	 Ouvrez	 les	 fermetures	 Velcro	 de	 la	 MANU-CAST® Or- 
 Ganic D/Manu-casT® OrGanic DP 1 et tirez l‘orthèse 
 sur la main 2.	 Le	 cadre	grillagé	anatomiquement	préfor- 
	 mé	repose	contre	l‘intérieur	de	la	main	3.	La	barre	mobile 
	 doit	se	trouver	entre	le	pouce	et	l‘index	4.

•	 Fermez	 les	 fermetures	Velcro	 avec	une	 tension	mesurée. 
	 La	dragonne	est	ainsi	enroulée	circulairement	autour	du 
	 poignet	 et	 de	 l‘orthèse	 5.	 La	 fermeture	 du	 pouce	 du 
 Manu-casT®	ORGANIC	DP	peut	être	ajustée	 individuel- 
	 lement	en	position	si	nécessaire.

•	 Le	 MANU-CAST® OrGanic D/Manu-casT® OrGanic  
	 DP	est	correctement	serré	lorsque	le	cadre	en	maille	ana- 
	 tomiquement	 préformé	 s‘adapte	 parfaitement	 à	 la	 pau- 
	 me,	au	poignet	et	à	l‘avant-bras.

•	 Pour	 retirer	 MANU-CAST® OrGanic D/Manu-casT®  
	 ORGANIC	 DP,	 ouvrez	 les	 bandes	 velcro	 circulaires	 6 et 
	 tirez	sur	l‘orthèse	avec	l‘autre	main	7.

 
NoTES PoUr LE TECHNICIEN orTHoPÉdIQUE

•	 MANU-CAST® OrGanic D/Manu-casT® OrGanic DP 
	 peuvent	être	montés	et	 réajustés	 individuellement	 selon 
 les besoins.

•	 Plongez	 le	 cadre	 de	 la	 grille	 dans	 de	 l‘eau	 chaude	 (70- 
	 80	 °C)	 à	 l‘endroit	 correspondant	 pour	 le	 remoulage.	 La 
	 zone	chauffée	peut	ensuite	être	thermoformée.

•	 Attention:	N‘utilisez	pas	de	 souffleur	d‘air	 chaud	pour	 le 
	 postformage,	car	cela	entraîne	un	chauffage	inégal!	

•	 Les	 boucles	 des	 MANU-CAST® OrGanic D/Manu-  
 casT®	 ORGANIC	 DP	 sont	 réglables	 en	 continu	 et	 peu- 
	 vent	 être	 ajustées	 des	 deux	 côtés.	 Les	 coussinets	 de	 la 
	 sangle	 intérieure	peuvent	être	positionnés	 librement.	 La 
	 position	de	la	fermeture	du	pouce	peut	être	ajustée	indi- 
	 viduellement	si	nécessaire.

 
PIÈCES dE rECHaNGE

Disponibles	en	option	auprès	de	votre	revendeur	:

•	 3D	SPACE	KNIT	rembourrage	de	cadre	pour	MANU-CAST®	 
	 ORGANIC	D	(REF 	17259)
•	 3D	SPACE	KNIT	rembourrage	de	cadre	pour	MANU-CAST®	 
	 ORGANIC	DP	(REF 	17359)
•	 Set	 de	 bandes	 de	 rechange	 pour	 MANU-CAST®	 
	 ORGANIC	D	et	MANU-CAST®	ORGANIC	DP	(REF 	37359)
Retirer	le	coussinet	de	rechange	SPORLASTIC	3D	SPACE	KNIT:	

	 •	 Pour	retirer	le	coussin	de	rechange,	desserrez	toutes	les	 
  brides. 

	 •	 Détachez	le	coussin	de	rechange	des	clips	orange	et	reti- 
  rez-le.

 
aCCESSoIrES

Disponibles	en	option	auprès	de	votre	revendeur:	

•	 MANU-CAST®	ORGANIC	FX	ADD-ON	(REF 	27459)
 

 rEMarQUES IMPorTaNTES

•	 En	principe,	 l’indication	et	 la	durée	de	port	d’un	produit 
	 orthopédique,	 de	 manière	 générale,	 doivent	 s’effectuer 
	 en	 concertation	 avec	 le	 médecin	 traitant,	 particulière- 
	 ent	en	présence	des	affections	suivantes.

•	 Vérifiez	le	bon	fonctionnement	du	produit	avec	votre	mé- 
	 ecin	ou	votre	revendeur	spécialisé.

•	 Ce	produit	est	destiné	aux	soins	d’un	seul	patient.

•	 Ne	portez	pas	ce	produit	sur	des	plaies	ouvertes.

•	 Afin	d’assurer	une	longue	durée	de	vie	à	ce	produit	et	afin 
	 que	 vous	 puissiez	 bénéficier	 pleinement	 de	 son	 effet,	 il 
	 ne	 doit	 pas	 être	 porté	 en	 association	 avec	 des	 agents 
	 gras	et	acides,	des	pommades	ou	des	lotions.

•	 Le	 produit	 peut	 entrer	 en	 contact	 avec	 des	 projections 
	 d‘eau	sans	risque.

•	 Veuillez	 toujours	 fermer	 correctement	 les	 ferme- 
	 tures	 en	 velcro	 s‘il	 y	 en	 a.	 Les	 dommages	 résultant	 
	 d’une	fermeture	incorrecte	de	la	bande	adhésive	ne	con- 
	 stituent,	 en	principe,	 en	 aucun	 cas	un	motif	 de	 réclama- 
 tion. 

•	 Si	une	détérioration	 importante	de	 l‘état	de	 santé	 survi- 
	 ent	pendant	 l‘utilisation	du	dispositif	médical,	nous	vous 
	 prions	de	signaler	cet	événement	grave	à	votre	revendeur,	 
	 à	votre	médecin	ou	à	nous-mêmes	en	tant	que	fabricant, 
	 ainsi	qu‘aux	autorités	compétentes.	Vous	pouvez	trouver	 
	 nos	coordonnées	dans	ce	mode	d‘emploi.

•	 Toute	modification	inadéquate	apportée	au	produit	et/ou 
	 utilisation	 non	 destinée	 à	 l’usage	 prévu	 du	 produit	 sus- 
	 entionné	excluent	la	responsabilité	du	fabricant.

•	 Il	convient	de	vous	entretenir	avec	votre	médecin	traitant 
	 concernant	 d’éventuels	 risques	 sur	 la	 santé	 résultant 
	 d’une	 interaction	 ou	 d’autres	 inconvénients	 de	 certains 
 traitements. 

	 	 Veuillez	 apporter	 l‘emballage	 au	 système	 de	 recycla- 
	 ge	 local.	 Veuillez	 respecter	 les	 réglementations	 loca- 

  les.

	 	 Recyclage	 du	 cadre	 en	 plastique	 :	 séparez	 les	 sang- 
	 les/verrous	et	le	rembourrage	encliqueté	du	cadre.	Je- 

	 	 tez	le	cadre	par	le	biais	de	votre	système	local	de	recy- 
	 	 clage	des	plastiques.

	 	 Elimination	des	parties	textiles	 :	Les	fermetures	velcro 
	 ainsi	 que	 le	 rembourrage	 peuvent	 être	 jetés	 avec	 les 

	 	 déchets	ménagers	habituels.

	 	 SPORLASTIC	 GmbH	 est	 affiliée	 à	 un	 système	 de	 
	 collecte	 des	 emballages	 et	 respecte	 donc	 pleinement 

	 	 la	 régle-mentation	 sur	 les	 emballages	 en	 vigueur	 en 
	 	 République	fédérale	d’Allemagne.

 
ENTrETIEN 

Nous	 recommandons	 de	 laver	 MANU-CAST® OrGanic D/
Manu-casT®	ORGANIC	DP	à	l‘eau	tiède	(30 °c)	avec	un	dé-
tergent	doux	et	de	les	sécher	à	l‘air	libre.	Ne	pas	faire	sécher	
le	 produit	 dans	 le	 sèche-linge,	 sur	 le	 chauffage	ou	dans	 le	
micro-ondes.

 

MaNU-CaST®
 

orGaNIC dP

Handgelenkorthese	mit	Fingerfixierung	zur	
immobilisierung bzw. ruhigstellung

Wrist	brace	with	finger	fixation	for	immobilisa-
tion

Orthèse	de	poignet	avec	fixation	des	doigts	pour	
l‘immobilisation 

Ortesi	di	polso	con	fissazione	delle	dita	per	
l‘immobilizzazione

Orteza	nadgarstka	z	mocowaniem	palca	do	
unieruchomienia

Håndledsortose	med	fingerfiksering	til	immobi-
lisering

randme immobiliseerimise ortoos koos sõrme-
toega

Ortesis	para	inmovilización	de	la	muñeca	con	
soporte	para	dedos

 CoNdITIoNS dE Tr aNSPorT ET dE 
  SToCK aGE 

Veillez	 à	 ce	 que	 le	 produit	 soit	 conservé	 au	 sec	 ainsi	 qu’à	
l’abri	de	l’humidité	et	de	la	lumière	du	soleil.	Stockez	ce	pro-
duit	à	une	température	et	à	une	humidité	normales.

 
SYSTÈME dE GESTIoN dE La QUaLITÉ

Tous	les	produits	SPORLASTIC	GmbH	sont	soumis	à	des	tests	
dans	 le	 cadre	de	notre	 système	de	gestion	de	 la	qualité.	Si	
toutefois	vous	avez	des	réclamations,	veuillez	contacter	vot-
re	revendeur	spécialisé.

 
CoMPoSITIoN dU MaTÉrIaU 

Pièces	en	plastique	pur	:	100	%	polyamide	

Textiles	:	95	%	polyamide,	5	%	spandex

 
	 Vous	trouverez	une	version	en	 ligne	du	mode	d‘emploi	 

	 	 sur	notre	page	d‘accueil	à	l‘adresse	www.sporlastic.de

 

ISTRUZIONI	PER	L’USO	 iT
 
Gentili	pazienti,

vi	preghiamo	di	osservare	scrupolosamente	le	presenti	istru-
zioni	per	l’uso.	Se	avete	delle	domande,	vi	raccomandiamo	di	
rivolgervi	al	vostro	medico	curante,	al	negozio	specializzato	
più	vicino	oppure	direttamente	a	noi.

 
IMPIEGo aPProPrIaTo

Manu-casT® OrGanic D / Manu-casT® OrGanic DP è 
un‘ortesi	 per	 la	mano	per	 l‘immobilizzazione	 e	 il	 fissaggio	
del	 polso,	 eventualmente	 con	 fissaggio	 delle	 dita	 e/o	 del	
pollice.

 
INdICaZIoNI

REF  07259, Manu-casT® OrGanic D:

•	 Conservativo/Post-operatorio

•	 Danni	alla	mano	nella	regione	del	polso	e	del	metacarpo

•	 Per	 l‘immobilizzazione	 del	 polso	 con	 immobilizzazione 
	 delle	dita	e	libero	movimento	del	pollice

•	 Tutte	le	indicazioni	in	cui	è	necessaria	l‘immobilizzazione 
	 del	polso	con	fissazione	delle	dita,	come	ad	esempio:	

	 •	Preoperatorio

	 •	Post-traumatico

	 •	Sindrome	del	tunnel	carpale/CTS

	 •	Infiammazione

	 •	Degenerazione

	 •	Malattie	reumatiche	

 
REF  07359, Manu-casT® OrGanic DP:

•	 Conservativo/Post-operatorio

•	 Danni	alla	mano	nella	regione	del	polso	e	del	metacarpo

•	 Per	 l‘immobilizzazione	 del	 polso	 con	 immobilizzazione 
	 delle	dita	e	del	pollice

•	 Tutte	le	indicazioni	che	richiedono	l‘immobilizzazione	del 
	 polso	 con	fissazione	delle	dita	 e	del	 pollice,	 come	ad	es- 
	 empio:	

	 •	 Preoperatorio

	 •	 Post-traumatico

	 •	 Sindrome	del	tunnel	carpale/CTS

	 •	 Infiammazione

	 •	Degenerazione	

	 •	Malattie	reumatiche

	 •	 Per	la	paralisi		

 
CoNTroINdICaZIoNI

•	 Alterazioni	 cutanee	 allergiche,	 infiammatorie	 o	 legate	 a	 
	 lesioni	 (es.	 gonfiore,	 arrossamento)	 delle	 aree	 del	 corpo 
 da curare 

•	 Circolazione	alterata	o	gonfiore	dei	tessuti	molli	linfatici

•	 Disturbi	 neurogenici	 del	 sistema	 sensoriale	 e	 trofismo 
	 cutaneo	nella	zona	del	corpo	da	trattare	(disturbi	senso- 
	 riali	con	o	senza	danni	alla	pelle)

 
EFFETTI CoLLaTEr aLI

In	caso	di	utilizzo	appropriato	e	corretto,	ad	oggi	non	si	sono	
osservati	effetti	collaterali	generali,	intolleranze	a	lungo	ter-
mine o reazioni allergiche.

 
PoPoLaZIoNE dI PaZIENTI TarGET

Il	gruppo	target	è	costituito	da	tutti	i	pazienti,	tenendo	con-
to	delle	 indicazioni	e	delle	controindicazioni.	L‘istruzione	e	
l‘assegnazione	della	taglia	corretta	viene	effettuata	da	pro-
fessionisti medici.

 
aPPLICaZIoNE E USo

•	 Aprire	 le	 chiusure	 in	 velcro	 del	 MANU-CAST® OrGanic 
 D/Manu-casT® OrGanic DP 1 e tirare l‘ortesi sulla 
 mano 2.	 Il	telaio	a	griglia	anatomicamente	preformato	si 
	 trova	contro	la	parte	interna	della	mano	3.	La	barra	mobi- 
	 le	deve	trovarsi	tra	il	pollice	e	l‘indice	4.

•	 Chiudere	le	chiusure	in	velcro	con	una	tensione	misurata.	 
	 Il	 cinturino	 da	 polso	 viene	 così	 avvolto	 circolarmente 
	 intorno	al	polso	e	 all‘ortesi	5.	 La	 chiusura	del	pollice	del 
 Manu-casT®	 ORGANIC	 DP	 può	 essere	 regolata	 indivi- 
	 dualmente	in	posizione	se	necessario.

•	 Il	 MANU-CAST® OrGanic D/Manu-casT® OrGanic 
	 DP	è	stretto	correttamente	quando	il	telaio	a	rete	anato- 
	 micamente	preformato	si	adatta	perfettamente	al	palmo,	 
	 al	polso	e	all‘avambraccio.

•	 Per	 togliere	 MANU-CAST® OrGanic D/Manu-casT® 
	 ORGANIC	DP,	aprire	le	cinghie	circolari	in	velcro	6 e tirare 
 l‘ortesi con l‘altra mano 7.

 
NoTE PEr IL TECNICo orToPEdICo

•	 MANU-CAST® OrGanic D/Manu-casT® OrGanic DP 
	 possono	 essere	 montati	 e	 regolati	 individualmente	 in 
 base alle esigenze.

•	 Immergere	il	telaio	della	griglia	in	acqua	calda	(70-80	°C) 

 07359 
Manu-casT® OrGanic DP
REF

handgelenkorthese mit Finger- und Daumen- 
fixierung	zur	Immobilisierung	bzw.	Ruhigstellung

Wrist	brace	with	finger	and	thumb	fixation	for	
immobilisation

Orthèse	de	poignet	avec	fixation	des	doigts	et	
du	pouce	pour	l‘immobilisation	ou	le	maintien	
en	place	

Ortesi	del	polso	con	fissazione	delle	dita	e	del	
pollice	per	l‘immobilizzazione

Orteza	nadgarstka	z	mocowaniem	palca	i	kciuka	
do unieruchomienia

Håndledsortose	med	finger-	og	tommelfingerfik-
sering til immobilisering

Randme	immobiliseerimise	ortoos	koos	sõrme-	ja	
pöidlatoega

Ortesis	para	inmovilización	de	la	muñeca	con	
soporte	para	dedos	y	pulgar
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	 nel	punto	appropriato	per	la	rimodellazione.	L‘area	riscal- 
	 data	può	poi	essere	termoformata.

•	 Attenzione:	 Non	 usare	 un	 soffiatore	 d‘aria	 calda	 per	 il	 
	 postforming,	 perché	 questo	 porta	 ad	 un	 riscaldamento 
	 non	uniforme!	

•	 Le	 fibbie	 dei	 MANU-CAST® OrGanic D/Manu-casT®  
	 ORGANIC	 DP	 sono	 a	 regolazione	 continua	 e	 possono 
 essere regolate su entrambi i lati. i cuscinetti interni della  
	 cinghia	possono	essere	posizionati	 liberamente.	 La	posi- 
	 zione	della	 chiusura	del	pollice	può	essere	 regolata	 indi- 
	 vidualmente	se	necessario.

 
PEZZI dI rICaMBIo

Disponibili	 come	 optional	 presso	 il	 vostro	 rivenditore	 spe-
cializzato:

•	 Tampone	 per	 telaio	 3D	 SPACE	 KNIT	 per	 MANU-CAST®	 
	 ORGANIC	D	(REF 	17259)
•	 Tampone	 per	 telaio	 3D	 SPACE	 KNIT	 per	 MANU-CAST®	 
	 ORGANIC	DP	(REF 	17359)
•	 Set	di	 cinghie	di	 ricambio	per	MANU-CAST®	ORGANIC	D	 
	 e	MANU-CAST®	ORGANIC	DP	(REF 	37359)
Rimozione	del	cuscinetto	di	ricambio	SPORLASTIC	3D	SPACE	
KNIT:

	 •	Per	rimuovere	il	cuscinetto	di	ricambio,	allentare	tutte	le	 
  redini.

	 •	Staccare	 il	 cuscinetto	 di	 ricambio	 dalle	 clip	 arancioni	 e 
	 	 rimuoverlo.

 
aCCESSorI

Disponibile	 come	optional	presso	 il	 vostro	 rivenditore	 spe-
cializzato: 

•	 MANU-CAST®	ORGANIC	FX	ADD-ON	(REF 	27459)	
 

 INdICaZIoNI IMPorTaNTI

•	 In	linea	di	principio,	le	indicazioni	e	la	durata	di	utilizzo	di 
	 qualsiasi	 supporto	 ortopedico	 in	 generale,	 nonché	 la	 
	 presenza	 in	particolare	delle	seguenti	condizioni	patolo- 
	 giche,	dovrebbero	essere	discusse	con	il	medico	curante.

•	 Verificare	la	funzionalità	del	prodotto	con	il	proprio	medi- 
	 co	curante	o	rivenditore	specializzato.

•	 Il	dispositivo	è	destinato	al	trattamento	di	un	paziente.

•	 Non	applicare	il	prodotto	su	ferite	aperte.

•	 Per	assicurare	che	il	prodotto	abbia	una	lunga	durata	e	un 
 funzionamento duraturo, non indossarlo in abbinamento 
	 a	sostanze	grasse	o	acide,	pomate	o	lozioni.

•	 Il	prodotto	è	resistente	agli	spruzzi	d’acqua.

•	 Chiudere	le	chiusure	a	zip,	se	presenti,	sempre	in	maniera 
	 corretta.	I	danni	causati	dal	fissaggio	errato	delle	chiusu- 
	 re	in	velcro	non	costituiscono	motivo	di	reclamo.	

•	 Se	durante	l‘uso	del	dispositivo	medico	si	verifica	un	peggi- 
	 oramento	 significativo	 della	 salute,	 vi	 chiediamo	 di	 seg- 
	 nalare	 questo	 grave	 incidente	 al	 vostro	 rivenditore	 
	 specializzato,	al	vostro	medico	o	a	noi,	in	qualità	di	produt- 
	 tori,	nonché	alle	autorità	competenti.	I	nostri	recapiti	sono 
	 riportati	nelle	presenti	istruzioni	per	l‘uso.

•	 Eventuali	modifiche	 non	 professionali	 al	 prodotto	 e/o	 il 
	 suo	 impiego	 inappropriato	 escludono	 qualsiasi	 respon- 
	 sabilità	sul	prodotto	da	parte	del	produttore.

•	 Eventuali	 rischi	 reciproci	 per	 la	 salute	 o	 altri	 svantaggi 
	 in	 caso	 di	 specifici	 trattamenti	 che	 possono	 presentarsi 
	 in	 relazione	 all’utilizzo	 del	 prodotto,	 devono	 essere	 dis- 
 cussi con il medico curante. 

	 	 Si	prega	di	portare	l‘imballaggio	al	sistema	di	riciclag- 
	 gio	locale.	Si	prega	di	osservare	i	regolamenti	locali.

	 	 Riciclaggio	 del	 telaio	 di	 plastica:	 separare	 le	 cinghie/ 
 chiusure e l‘imbottitura a scatto dal telaio. smaltire il 

	 	 telaio	 attraverso	 il	 sistema	 locale	 di	 riciclaggio	 della 
	 	 plastica.

	 	 Smaltimento	delle	parti	 tessili:	 Le	 chiusure	 in	 velcro	 e 
	 l‘imbottitura	 possono	 essere	 smaltite	 con	 i	 normali	 

	 	 rifiuti	domestici.

	 	 La	 SPORLASTIC	 GmbH	 aderisce	 a	 un	 sistema	 di	 ritiro 
	 degli	 imballaggi	 e	 adempie	 quindi	 completamente	 

	 	 alle	 disposizioni	 giuridiche	 relative	 agli	 imballaggi 
		 	 vigenti	nella	Repubblica	federale	di	Germania.

 
Tr aTTaMENTo

Si	 consiglia	 di	 lavare	 MANU-CAST® OrGanic D/Manu-
casT®	 ORGANIC	 DP	 delicatamente	 in	 acqua	 tiepida	 
(30 °c)	 con	 un	 detergente	 delicato	 e	 di	 asciugare	 all‘aria.	
Non	asciugare	il	prodotto	nell‘asciugatrice,	sul	riscaldamen-
to o nel microonde.

 
 CoNdIZIoNI dI Tr aSPorTo E  

  SToCCaGGIo 

Assicurarsi	che	il	prodotto	sia	mantenuto	asciutto	e	al	riparo	
da	umidità	e	luce	solare.	Conservare	il	prodotto	a	tempera-
tura e umidità comuni.

 
SISTEMa dI GESTIoNE dELLa QUaLITÀ

Tutti	 i	prodotti	della	SPORLASTIC	GmbH	sono	sottoposti	ai	
controlli	dei	prodotti	nell‘ambito	del	nostro	sistema	di	gesti-
one	della	qualità.	Se	nonostante	ciò	avete	dei	reclami	in	me-
rito	ai	nostri	prodotti,	 vi	preghiamo	di	 contattare	 il	 vostro	
negozio	specializzato.

 
CoMPoSIZIoNE dEL MaTErIaLE 

Parti	in	plastica	pura:	100	%	poliammide	

Tessuti:	95	%	poliammide,	5	%	spandex

 
	 Per	 una	 versione	 digitale	 delle	 istruzioni	 per	 l‘uso 

	 	 si	 può	 consultare	 la	 nostra	 homepage	 all‘indirizzo 
	 	 www.sporlastic.de

 

INSTRUKCJA	UZYTKOWANIA	PL
 
Droga	pacjentko,	drogi	pacjencie,

prosimy	 o	 uważne	 przestrzeganie	 załączonej	 instrukcji	
obsługi.	W	 razie	 jakichkolwiek	 pytań	 prosimy	 o	 kontakt	 z	
lekarzem	prowadzącym,	najbliższym	sklepem	specjalistycz-
nym	lub	bezpośrednio	z	nami.

 



Ref.	937259/V02	|	03/24	|	603x340	mm

PrZEZNaCZENIE

Manu-casT® OrGanic D / Manu-casT® OrGanic DP to 
orteza	 dłoni	 unieruchamiająca	 nadgarstek,	 opcjonalnie	 z	
mocowaniem	palców	i/lub	kciuka.

 
WSK aZaNIa

REF  07259, Manu-casT® OrGanic D:

•	 Zachowawczo/Pooperacyjnie

•	 Uszkodzenie	ręki	w	okolicy	nadgarstka	i	śródręcza

•	 Do	 unieruchomienia	 nadgarstka	 z	 unieruchomieniem 
	 palców	i	swobodnym	ruchem	kciuka

•	 Wszystkie	 wskazania,	 w	 których	 konieczne	 jest	 unieru- 
	 chomienie	nadgarstka	z	unieruchomieniem	palców,	takie	 
	 jak:	

	 •	 Przedoperacyjnie

	 •	 Pourazowe

	 •	 Zespół	cieśni	nadgarstka/CTS

	 •	 Zapalenie

	 •	Degeneracja

	 •	 Choroby	reumatyczne	

 
REF  07359, Manu-casT® OrGanic DP:

•	 Zachowawczo/Pooperacyjnie

•	 Uszkodzenie	ręki	w	okolicy	nadgarstka	i	śródręcza

•	 Do	 unieruchomienia	 nadgarstka	 z	 unieruchomieniem 
	 palców	i	kciuka

•	 Wszystkie	wskazania	wymagające	unieruchomienia	nad- 
	 garstka	z	unieruchomieniem	palców	i	kciuka,	takie	jak:	

	 •	 Przedoperacyjnie

	 •	 Pourazowe

	 •	 Zespół	cieśni	nadgarstka/CTS

	 •	 Zapalenie

	 •	Degeneracja	

	 •	 Choroby	reumatyczne

	 •	Na	paraliż	

 
PrZECIWWSK aZaNIa

•	 Alergiczne,	zapalne	lub	związane	z	urazami	zmiany	skór- 
	 ne	(np.	obrzęk,	zaczerwienienie)	w	obszarach	ciała,	które 
	 mają	być	zaopatrywane	

•	 Upośledzone	 krążenie	 lub	 obrzęk	 limfatyczny	 tkanek 
	 miękkich

•	 Zaburzenia	neurogenne	układu	czuciowego	i	trofizm	skó- 
	 ry	w	leczonym	obszarze	ciała	(zaburzenia	czuciowe	z	usz- 
	 kodzeniem	skóry	lub	bez)

 
SKUTKI UBoCZNE

Przy	prawidłowym	stosowaniu	i	prawidłowym	założeniu	na	
obecną	 chwilę	nie	 są	 znane	 żadne	ogólne	 skutki	 uboczne,	
poważne	nietolerancje	ani	reakcje	alergiczne.

 
PrZEWIdZIaNa GrUPa doCELoWa PaCJENTÓW

Grupą	 docelową	 są	 wszyscy	 pacjenci,	 z	 uwzględnieniem	
wskazań	i	przeciwwskazań.	Instruktaż	i	przyporządkowanie	
właściwego	 rozmiaru	 jest	przeprowadzane	przez	 specjalis-
tów	medycznych.

 
ZASTOSOWANIE I UŻYTKOWANIE

•	 Otwórz	 zapięcia	 na	 rzepy	 MANU-CAST® OrGanic D/ 
 Manu-casT® OrGanic DP 1	 i	 przeciągnij	 ortezę	 na 
	 rękę	2.	Anatomicznie	ukształtowana	rama	siatkowa	przy- 
	 lega	do	wewnętrznej	 strony	dłoni	3.	 Ruchomy	pręt	musi 
	 znajdować	 się	 pomiędzy	 kciukiem	 a	 palcem	 wskazują- 
	 cym	4.

•	 Zapnij	 rzepy	 z	 odmierzonym	 napięciem.	 Pas	 nadgarst- 
	 kowy	jest	w	ten	sposób	owijany	okrężnie	wokół	nadgarst- 
	 ka	 i	ortezy	5.	Zamknięcie	kciuka	MANU-CAST® OrGanic 
	 DP	może	być	w	razie	potrzeby	 indywidualnie	dopasowa- 
	 ne	do	pozycji.

•	 MANU-CAST® OrGanic D/Manu-casT® OrGanic 
	 DP	 jest	 prawidłowo	 dokręcony,	 gdy	 anatomicznie 
	 ukształtowana	 siatka	 dokładnie	 przylega	 do	 dłoni,	 nad- 
	 garstka	i	przedramienia.

•	 Aby	 zdjąć	 MANU-CAST® OrGanic D/Manu-casT® 
	 ORGANIC	DP,	należy	otworzyć	okrągłe	paski	z	rzepami	6 i 
	 ściągnąć	ortezę	drugą	ręką	7.

 
UWaGI dLa TECHNIK a orToPEdYCZNEGo

•	 MANU-CAST® OrGanic D/Manu-casT® OrGanic DP 
	 mogą	 być	 indywidualnie	 dopasowywane	 i	 ustawiane	 w	 
	 ależności	od	potrzeb.

•	 Zanurzyć	 ramę	 kratową	 w	 gorącej	 wodzie	 (70-80	 °C)	 w 
	 odpowiednim	 miejscu	 w	 celu	 ponownego	 formowania. 
	 Podgrzana	 powierzchnia	 może	 być	 następnie	 termofor- 
 mowana.

•	 Uwaga:	 Nie	 używać	 dmuchawy	 gorącego	 powietrza	 do	 
	 postformingu,	ponieważ	prowadzi	to	do	nierównomiern- 
	 ego	nagrzewania!	

•	 Klamry	 w	 MANU-CAST® OrGanic D/Manu-casT® 
	 ORGANIC	 DP	 są	 regulowane	 bezstopniowo	 i	 mogą	 być	 
	 regulowane	 po	 obu	 stronach.	 Wewnętrzne	 nakładki	 na 
	 taśmy	można	dowolnie	ustawiać.	Pozycja	zamknięcia	kci- 
	 uka	może	być	w	razie	potrzeby	 indywidualnie	regulowa- 
 na.

 
CZĘŚCI ZAMIENNE

Opcjonalnie	dostępne	u	wyspecjalizowanego	sprzedawcy:

•	 Podkładka	 pod	 ramę	 3D	 SPACE	 KNIT	 dla	 MANU-CAST®	 
	 ORGANIC	D	(REF 	17259)
•	 Podkładka	 pod	 ramę	 3D	 SPACE	 KNIT	 dla	 MANU-CAST®	 
	 ORGANIC	DP	(REF 	17359)
•	 Zestaw	wymiennych	pasków	do	MANU-CAST®	ORGANIC	D 
	 i	MANU-CAST®	ORGANIC	DP	(REF 	37359)
Zdejmowanie	 wymiennej	 wkładki	 SPORLASTIC	 3D	 SPACE	
KNIT:	

	 •	Aby	wyjąć	wymienną	 podkładkę,	 poluzuj	wszystkie	 sz- 
  nurki. 

	 •	Odłącz	 wymienną	 podkładkę	 od	 pomarańczowych 
	 	 klipsów	i	wyjmij	ją.

 

aKCESorIa

Opcjonalnie	dostępne	u	wyspecjalizowanego	sprzedawcy:

•	 MANU-CAST®	ORGANIC	FX	ADD-ON	(REF 	27459)
 

 WAŻNE UWAGI

•	 Należy	 przeprowadzić	 dokładną	 konsultację	 z	 lekarzem 
	 prowadzącym	w	sprawie	wskazania	 i	 czasu	noszenia	po- 
	 mocy	 ortopedycznej,	 a	 w	 szczególności	 jeśli	 występują 
	 następujące	stany	chorobowe.

•	 Należy	sprawdzić	działanie	produktu	wraz	z	lekarzem	lub 
	 wyspecjalizowanym	sprzedawcą.

•	 Produkt	jest	przeznaczony	dla	jednego	pacjenta.

•	 Nie	nosić	produktu	na	otwartych	ranach.

•	 Aby	 produkt	 zachował	 trwałość	 i	 swoje	 funkcje	 przez 
	 długi	czas,	nie	wolno	go	nosić	w	połączeniu	z	substancja- 
	 mi	zawierającymi	tłuszcze,	kwasy,	maści	lub	emulsje.

•	 Dopuszczalny	jest	kontakt	produktu	z	rozbryzgami	wody.

•	 Jeśli	 są	 zapięcia	 na	 rzepy,	 należy	 je	 zawsze	 prawidłowo 
	 zamykać.	 Uszkodzenia	 spowodowane	 niewłaściwym 
	 zamknięciem	 rzepów	 nie	 stanowią	 podstawy	 do	 rekla- 
	 macji.	

•	 Jeśli	 podczas	 użytkowania	 wyrobu	 medycznego	 dojd- 
	 zie	 do	 znacznego	pogorszenia	 stanu	 zdrowia,	 prosimy	o 
	 zgłoszenie	tego	poważnego	incydentu	sprzedawcy,	lekar- 
	 zowi	 lub	 nam	 jako	 producentowi,	 a	 także	 właściwemu	 
	 organowi.	 Nasze	 dane	 kontaktowe	 można	 znaleźć	 w	 
	 niniejszej	instrukcji	obsługi.

•	 Niewłaściwe	 zmiany	 w	 produkcie	 i/lub	 niewłaściwe 
	 użycie	 produktu	 skutkują	 wyłączeniem	 odpowiedzial- 
	 ności	producenta	za	produkt.

•	 Ewentualne	 wzajemne	 zagrożenia	 dla	 zdrowia	 lub	 inne 
	 niekorzystne	działania	związane	z	niektórymi	metodami	 
	 eczenia,	które	mogą	wystąpić	w	związku	ze	stosowaniem 
	 produktu,	należy	omówić	z	lekarzem	prowadzącym.	

	 	 Prosimy	o	oddanie	opakowania	do	 lokalnego	systemu 
	 recyklingu.	Należy	przestrzegać	lokalnych	przepisów.

	 	 Recykling	 stelaża	 z	 tworzywa	 sztucznego:	 Oddziel	 
	 pasy/zamki	i	zatrzaśniętą	wyściółkę	od	stelaża.	Zutyli- 

	 	 zuj	 ramę	 poprzez	 lokalny	 system	 recyklingu	 tworzyw 
	 	 sztucznych.

	 	 Utylizacja	 części	 tekstylnych:	 Zarówno	 rzepy,	 jak	 i 
	 wyściółka	mogą	być	wyrzucone	do	śmieci.

	 	 Firma	 SPORLASTIC	 GmbH	 należy	 do	 systemu	 od- 
	 bierania	 pustych	 opakowań,	 a	 więc	 spełnia	 wszelkie 

	 	 przepisy	dotyczące	opakowań	obowiązujące	w	Repub- 
	 	 lice	Federal-nej	Niemiec.

 
PIELĘGNACJA

Zalecamy	 delikatne	 mycie	 MANU-CAST® OrGanic D/Ma-
nu-casT®	 ORGANIC	 DP	w	 letniej	 wodzie	 (30 °c)	 z	 dodat-
kiem	 łagodnego	 detergentu	 i	 suszenie	 na	 powietrzu.	 Nie	
należy	suszyć	produktu	w	suszarce	bębnowej,	na	grzejniku	
lub	w	mikrofalówce.

 
 WarUNKI Tr aNSPorTU I PrZECHoWY- 

  WaNIa 

Produkt	 powinien	 być	 suchy	 i	 chroniony	 przed	 wilgocią	
oraz	 promieniowaniem	 słonecznym.	 Produkt	 należy	
przechowywać	 w	 miejscu	 o	 normalnej	 temperaturze	 i	
wilgotności	powietrza.

 
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Wszystkie	 produkty	 firmy	 SPORLASTIC	 GmbH	 podlegają	
kontroli	 w	 ramach	 naszego	 systemu	 zarządzania	 jakością.	
Jeśli	 jednak	 zechcą	 Państwo	 zgłosić	 reklamację	 dotyczącą	
naszego	produktu,	należy	skontaktować	się	ze	sprzedawcą.

 
SKŁAD MATERIAŁU 

Elementy	z	czystego	tworzywa	sztucznego:	100	%	poliamid	

Materiał	włókienniczy:	95	%	poliamid,	5	%	spandex

 
	 Wersja	 internetowa	instrukcji	obsługi	znajduje	się	na 

	 	 naszej	 stronie	 internetowej	pod	adresem	www.spor- 
  lastic.de

 

BRUGSANVISNING	Da
 
Information	til	patienten,

læs	denne	brugsanvisning	nøje	igennem.	Hvis	du	har	spørgs-
mål,	så	kontakt	din	behandlende	læge,	din	lokale	specialfor-
retning,	eller	henvend	dig	direkte	til	os.

 
ErKLÆrET For MÅL

Manu-casT® OrGanic D / Manu-casT® OrGanic DP er 
en	håndortose	 til	 immobilisering	af	håndleddet,	 eventuelt	
med	fiksering	af	fingre	og/eller	tommelfinger.

 
INdIK aTIoNEr

REF  07259, Manu-casT® OrGanic D:

•	 Konservativ/postoperativ

•	 Skader	på	hånden	i	håndleddet	og	mellemkropsområdet

•	 Til	 immobilisering	 af	 håndleddet	med	 immobilisering	 af 
	 fingrene	og	fri	bevægelighed	for	tommelfingeren

•	 Alle	indikationer,	hvor	immobilisering	af	håndleddet	med 
	 fingerfiksering	er	nødvendig,	som	f.eks:	

	 •	 Præoperativ

	 •	 Posttraumatisk

	 •	 Karpaltunnelsyndrom/CTS

	 •	 Betændelse

	 •	Degeneration

	 •	 Reumatiske	sygdomme	

 
REF  07359, Manu-casT® OrGanic DP:

•	 Konservativ/postoperativ

•	 Skader	på	hånden	i	håndleddet	og	mellemkropsområdet

•	 Til	 immobilisering	 af	 håndleddet	med	 immobilisering	 af	 
	 fingre	og	tommelfinger

•	 Alle	 indikationer,	der	kræver	 immobilisering	af	håndled- 
	 det	med	finger-	og	tommelfingerfiksering,	som	f.eks:	

	 •	 Præoperativ

	 •	 Posttraumatisk

	 •	 Karpaltunnelsyndrom/CTS

	 •	 Betændelse

	 •	Degeneration	

	 •	 Reumatiske	sygdomme

	 •	 For	lammelse	

 
KoNTr aINdIK aTIoNEr

•	 Allergiske,	 inflammatoriske	 eller	 skaderelaterede	 hu- 
	 dændringer	(f.eks.	Hævelse,	rødme)	i	de	områder	af	krop- 
	 pen,	der	skal	behandles

•	 Nedsat	cirkulation	eller	hævelse	af	lymfeblødt	væv

•	 Neurogene	 lidelser	 i	 sensoriske	 og	 hudtrofiske	 stoffer	 i 
	 det	 kropsområde,	 der	 skal	 leveres	 (sensoriske	 lidelser 
	 med	og	uden	hudskader)

 
BIVIrKNINGEr

Ved	 korrekt	 brug	 og	 korrekt	 anbringelse	 er	 producenten	
hidtil	ikke	bekendt	med	nogle	alvorlige	generelle	bivirknin-
ger,	inkompatibilitet	eller	allergiske	reaktioner,	som	følge	af	
brug	af	produktet.

 
TILSIGTET PaTIENTMÅLGrUPPE

Målgruppen	er	alle	patienter,	idet	der	tages	hensyn	til	indi-
kationer og kontraindikationer. en instruktion og tildeling 
af	den	korrekte	størrelse	udføres	af	læger.

 
SK aB oG BrUG

•	 Åbn	 velcrolukningerne	 på	 MANU-CAST® OrGanic D/ 
 Manu-casT® OrGanic DP 1	og	 træk	ortosen	over	hån- 
 den 2. Den anatomisk forformede gitterramme ligger  
 mod indersiden af hånden 3.	Den	bevægelige	stang	skal 
	 ligge	mellem	 tommelfinger	og	pegefinger	4.	Den	bevæ- 
	 gelige	 stang	 skal	 ligge	 mellem	 tommelfinger	 og	 pege- 
	 finger

•	 Luk	 velcrolukningerne	 med	 en	 afmålt	 spænding.	 Hånd- 
	 ledsremmen	 vikles	 således	 cirkulært	 om	 håndleddet	 og 
 ortosen 5. Manu-casT®	 ORGANIC	 DP‘s	 tommelfinger- 
	 lukning	 kan	 om	 nødvendigt	 justeres	 individuelt	 i	 positi- 
 on.

•	 MANU-CAST® OrGanic D/Manu-casT® OrGanic DP 
	 er	 korrekt	 spændt,	 når	 den	 anatomisk	 forformede	 net- 
	 ramme	 sidder	 tæt	på	håndfladen,	håndleddet	og	under- 
 armen.

•	 For	 at	 tage	 MANU-CAST® OrGanic D/Manu-casT® 
	 ORGANIC	DP	af,	 skal	 du	åbne	de	 cirkulære	 velcrobånd	6 
 og trække ortosen af med den anden hånd 7.

 
NOTER	TIL	ORTOPÆDISK	TEKNIKER

•	 MANU-CAST® OrGanic D/Manu-casT® OrGanic DP 
	 kan	monteres	og	justeres	individuelt	efter	behov.

•	 Gitterrammen	nedsænkes	 i	varmt	vand	(70-80	°C)	på	det 
	 pågældende	sted	til	omstøbning.	Det	opvarmede	område 
 kan derefter termoformes.

•	 Forsigtig:	Brug	 ikke	en	varmluftblæser	til	efterformning,	 
	 da	dette	fører	til	ujævn	opvarmning!	

•	 Spænderne	 på	 MANU-CAST® OrGanic D/Manu-  
 casT®	 ORGANIC	 DP	 er	 trinløst	 justerbare	 og	 kan	 juste- 
	 res	på	begge	sider.	De	indvendige	rempuder	kan	placeres 
	 frit.	Placeringen	af	 tommelfingerlukningen	kan	om	nød- 
	 vendigt	justeres	individuelt.

 
rESErVEdELE

Kan	fås	som	ekstraudstyr	hos	din	forhandler

•	 3D	SPACE	KNIT	rammepude	til	MANU-CAST®	ORGANIC	D 
	 (REF 	17259)
•	 3D	SPACE	KNIT	rammepude	til	MANU-CAST®	ORGANIC	DP 
	 (REF 	17359)
•	 Udskiftningsremsæt	 til	 MANU-CAST®	 ORGANIC	 D	 og	 
	 MANU-CAST®	ORGANIC	DP	(REF 	37359)
Fjernelse	af	SPORLASTIC	3D	SPACE	KNIT-erstatningspuden:

	 •	For	at	fjerne	udskiftningspuden	skal	du	løsne	alle	tøjler- 
  ne.

	 •	Løsn	udskiftningspuden	fra	de	orange	clips,	og	fjern	den.

 
TILBEHØr

Kan	fås	som	ekstraudstyr	hos	din	forhandler:

•	 MANU-CAST®	ORGANIC	FX	ADD-ON	(REF 	27459)
 

 VIGTIGT

•	 Grundlæggende	 skal	 det	 aftales	 med	 den	 behandlende 
	 læge,	 hvornår	 og	 hvordan	 et	 ortopædisk	 hjælpemiddel 
 skal tages i brug, både i almindelighed og i særdeleshed, 
	 hvis	der	foreligger	en	af	følgende	sygdomstilstande.	

•	 Kontroller	 produktets	 funktion	 sammen	 med	 din	 læge 
	 eller	specialist.

•	 Produktet	skal	bruges	til	én	patient.

•	 Brug	ikke	produktet	på	åbne	sår.

•	 For	 at	 sikre	 en	 så	 lang	 brugslevetid	 som	muligt,	 bør	 det 
	 undlades	 at	 anvende	 produktet	 sammen	 med	 fedt-	 og 
	 syreholdige	midler,	salver	og	cremer.

•	 Det	 er	 tilladt	 at	 bringe	 produktet	 i	 kontakt	 med	 spray- 
	 vand.

•	 Luk	 altid	 burrelukningerne	 korrekt,	 hvis	 de	 findes.	 Der 
	 kan	 af	 princip	 ikke	 reklameres	 over	 skader	 som	 følge	 af 
 ukorrekt lukning af burrelukningerne. 

•	 Hvis	der	sker	en	væsentlig	forringelse	af	helbredet	under	 
	 brugen	af	det	medicinske	udstyr,	beder	vi	dig	om	at	indbe- 
	 rette	denne	alvorlige	hændelse	til	din	forhandler,	din	læge 
	 eller	os	som	producent	samt	til	den	kompetente	myndig- 
	 hed.	Du	kan	finde	vores	kontaktoplysninger	i	denne	brugs- 
	 anvisning.

•	 Producentens	 produktansvar	 bortfalder,	 hvis	 produktet 
	 ændres	 på	 fagligt	 uforsvarlig	 vis	 eller	 bruges	 til	 andet 
	 end	den	tilsigtede	anvendelse.

•	 Det	 skal	 drøftes	med	den	 behandlende	 læge,	 om	der	 er 
	 mulige	 sundhedsmæssige,	 indbyrdes	 afhængige	 risici 
	 eller	 lignende	 ulemper	 ved	 bestemte	 behandlinger,	 der	 
	 kan	vise	sig	i	forbindelse	med	anvendelse	af	produktet.	

	 	 Du	bedes	aflevere	emballagen	til	det	lokale	genbrugs- 
	 system.	Overhold	venligst	de	lokale	bestemmelser.

	 	 Genbrug	af	plastikrammen:	Fjern	stropperne/låsen	og 
	 den	 indklikkede	 polstring	 fra	 rammen.	 Bortskaf	 ram- 

	 	 men	gennem	dit	lokale	genbrugssystem	for	plast.

	 	 Bortskaffelse	 af	 tekstildele:	 Velcrolukningerne	 og 
	 polstringen	 kan	 bortskaffes	 via	 dit	 sædvanlige	 hus- 

	 	 holdningsaffald.

	 	 SPORLASTIC	GmbH	er	tilknyttet	et	retursystem	til	em- 
	 ballage	 og	 overholder	 dermed	 helt	 og	 holdent	 de	 

	 	 emballagebestemmelser,	der	gælder	i	Tyskland.

 
PRODUKTVEDLIGEHOLDELSE

Vi	 anbefaler,	 at	 MANU-CAST® OrGanic D/Manu-casT® 
ORGANIC	DP	vaskes	forsigtigt	i	lunkent	vand	(30	°C)	med	et	
mildt	vaskemiddel	og	lufttørres.	Produktet	må	ikke	tørres	i	
tørretumbler,	på	varmen	eller	i	mikrobølgeovnen.

 
	 TRANSPORT-	OG	OPST ILL INGSFORS - 

	 	 KRIFTER	

Sørg	for,	at	produktet	holdes	tørt	og	beskyttet	mod	fugt	og	
direkte	 sollys.	 Opbevar	 produktet	 ved	 normal	 temperatur	
og fugtighed.

 
KVALITETSSTYRINGSSYSTEM

Alle	 produkter	 fra	 SPORLASTIC	 GmbH	 er	 underlagt	 pro-
duktkontrol	 i	 vores	 kvalitetsstyringssystem.	 Skulle	du	mod	
forventning	 ønske	 at	 klage	 over	 vores	 produkt,	 bedes	 du	
henvende	dig	til	din	lokale	specialforretning.

 
MATERIALESAMMENSÆTNING

Rene	plastdele:	100	%	polyamid	

Tekstil:	95	%	polyamid,	5	%	spandex

 
	 Du	kan	finde	en	online-version	af	brugsanvisningen	på 

	 	 vores	hjemmeside	på	www.sporlastic.de.

 

KASUTUSJUHEND	eT
 
Hea	Klient,

lugege	 antud	 infolehte	 hoolikalt.	 Küsimuste/probleemide	
tekkimisel	palun	võtke	ühendust	oma	perearstiga,	eriarsti-
ga,	toote	paigaldanud/müünud	spetsialistiga.

 
E E S M Ä r K

Manu-casT® OrGanic D / Manu-casT®  OrGanic DP on 
käeortoos	randme	immobiliseerimiseks	ja	immobiliseerimi-
seks,	soovi	korral	koos	sõrme	ja/või	pöidla	fikseerimisega.

 
N Ä I d U S T U S E d

REF  07259, Manu-casT® OrGanic D:

•	 Konservatiivne/postoperatiivne	ravi

•	 Käe	vigastus	randme	ja	käelaba	piirkonnas

•	 Randme	immobiliseerimiseks	koos	sõrmede	immobiliseer- 
	 imisega	ja	pöidla	vaba	liikumisega

•	 Kõik	näidustused,	mille	puhul	on	vajalik	randme	ja	sõrme- 
 de immobiliseerimine, nagu näiteks:

	 •	Operatsioonieelne

	 •	Posttraumaatiline

	 •	Karpaalkanali	sündroom

	 •	Põletik

	 •	Taandareng

	 •	Reumaatilised	haigused

 
REF  07359, Manu-casT® OrGanic DP:

•	 Konservatiivne/postoperatiivne	ravi

•	 Käe	vigastus	randme	ja	käelaba	piirkonnas

•	 Randme	 immobiliseerimiseks	koos	 sõrmede	 ja	pöidla	 im- 
 mobiliseerimisega.

•	 Kõik	näidustused,	mille	puhul	on	vajalik	randme,	sõrmede 
	 ja	pöidla	immobiliseerimine,	näiteks:

	 •	Operatsioonieelne

	 •	Posttraumaatiline

	 •	Karpaalkanali	sündroom

	 •	Põletik

	 •	Taandareng

	 •	Reumaatilised	haigused

	 •	Halvatus

 
Va S T U N Ä I d U S T U S E d

•	 Allergilised,	põletikulised	või	vigastusele	eriomased	naha- 
	 muutused	(näiteks	paistetus,	punetus	jne)	ravitavas	keha- 
	 piirkonnas

•	 Verevarustuse	 häired	 või	 lümfaatiline	 pehmete	 kudede 
	 paistetus

•	 Neurogeneesiga	 seotud	 organoleptilised	 ja	 naha	 troofi- 
	 lised	muutused	ravitavas	kehapiirkonnas	(sensoorsed	häi- 
	 red	koos)

 
KÕ r Va LTo I M E I d

Nõuetekohase	kasutamise	ja	õige	paigaldamise	korral	ei	ole	
seni	teada	üldisi	kõrvaltoimeid,	sellest	tulenevat	talumatust	
ega allergilisi reaktsioone.

 
ETTENÄHTUd PaTSIENdIrÜHM

Sihtrühm	 on	 kõik	 patsiendid,	 võttes	 arvesse	 näidustusi	 ja	
vastunäidustusi.	 Juhendamine	 ja	 õige	 suuruse	 määramine	
toimub	meditsiinitöötajate	poolt.

 
PaIK a SEadMINE Ja K aSUTaMINE

•	 Avage	MANU-CAST®	ORGANIC	D/MANU-CAST®	ORGANIC 
	 DP	 randmesideme	 takjastüüpi	 kinnitused	 1	 ja	 tõmmake 
 ortoos käele 2.

•	 Anatoomiliselt	 eelvormitud	 sõrestik	 toetub	 käe	 sisekülje 
	 vastu	3.

•	 Selle	liigutatav	ühendus	peab	jääma	pöidla	ja	nimetissõr- 
	 me	vahele	4.

•	 Sulgege	 takjastüüpi	 kinnitused	 sobiva	 pingusega.	 Rand- 
	 merihm	kinnitatakse	selleks	ringjalt	ümber	randme	ja	or- 
 toosi 5.

dico	que	le	atiende,	con	la	tienda	especializada	más	cercana	
o con nosotros directamente.

 
FINaLIdad PrEVISTa

Manu-casT® OrGanic D / Manu-casT® OrGanic DP es 
una	ortesis	para	la	inmovilización	de	la	muñeca,	con	fijación	
de	los	dedos	y	opcionalmente	el	pulgar.

 
INdICaCIoNES

REF  07259, Manu-casT® OrGanic D:

•	 Tratamiento	conservador	/	postoperatorio

•	 Lesiones	de	mano,	muñeca	y	zona	metacarpiana

•	 Para	inmovilización	de	la	muñeca	con	fijación	de	los	dedos 
	 y	libre	movilidad	del	pulgar

•	 Todas	 las	 indicaciones	 para	 las	 que	 sea	 necesaria	 la	 in- 
	 movilización	 de	 la	 muñeca	 y	 de	 los	 dedos,	 como	 por 
	 ejemplo:

	 •	Preoperatorio

	 •	Postraumático

	 •	Síndrome	del	túnel	carpiano

	 •	 Inflamación

	 •	Degeneración

	 •	Enfermedades	reumáticas

 
REF  07359, Manu-casT® OrGanic DP:

•	 Tratamiento	conservador/postoperatorio

•	 Lesiones	de	mano,	muñeca	y	zona	metacarpiana

•	 Para	la	inmovilización	de	la	muñeca	con	fijación	de	los	de- 
	 dos	y	el	pulga

•	 Todas	las	indicaciones	en	las	que	sea	necesaria	la	inmovili- 
	 zación	de	la	muñeca,	dedos	y	pulgar,	tales	como:

	 •	Preoperatorio

	 •	Postraumático

	 •	Síndrome	del	túnel	carpiano

	 •	 Inflamación

	 •	Degeneración

	 •	Enfermedades	reumáticas

	 •	Parálisis

 
CoNTr aINdICaCIoNES

•	 Alteraciones	cutáneas	alérgicas,	inflamatorias	o	relaciona- 
	 das	con	lesiones	(por	ejemplo,	hinchazón,	enrojecimiento) 
	 de	las	zonas	del	cuerpo	que	van	a	ser	atendidas

•	 Problemas	de	circulación	o	inflamación	de	los	tejidos	blan- 
	 dos	linfáticos

•	 Trastornos	neurogénicos	del	 sistema	 sensorial	 y	 trofismo 
	 cutáneo	en	la	zona	del	cuerpo	que	se	va	a	atender	(trastor- 
	 nos	sensoriales	con	y	sin	daño	cutáneo)

 
EFECToS SECUNdarIoS

Si	se	utiliza	y	aplica	correctamente,	no	se	conocen	hasta	 la	
fecha	efectos	secundarios	generales,	reacciones	adversas	o	
reacciones	alérgicas.

 
GrUPo dESTINaTarIo dE PaCIENTES

El	grupo	destinatario	 son	 todos	 los	pacientes,	 teniendo	en	
cuenta	las	indicaciones	y	contraindicaciones.	La	instrucción	
y	asignación	de	la	talla	correcta	corre	a	cargo	de	los	profesi-
onales	médicos.

 
aPLICaCIÓN Y USo

•	 Abra	los	cierres	de	velcro	de	la	MANU-CAST®	ORGANIC	D	/ 
 Manu-casT® OrGanic DP 1. 

•	 Coloque	la	órtesis	sobre	la	mano	2.

•	 El	marco	de	rejilla	preformado	anatómicamente	se	coloca 
	 contra	la	parte	interior	de	la	mano	3. 

•	 La	barra	móvil	debe	quedar	entre	el	pulgar	y	el	 índice	4.  
	 Cierre	las	cintas	de	velcro	con	una	tensión	moderada.

•	 La	cinta	de	la	muñeca	se	envuelve	circularmente	alrededor 
	 de	la	muñeca	y	la	órtesis	5.	El	cierre	del	pulgar	del	MANU- 
	 CAST®	ORGANIC	DP	puede	ajustarse	 individualmente	en 
	 su	posición	si	es	necesario.

•	 La	 MANU-CAST®	 ORGANIC	 D	 /	 MANU-CAST®	 ORGANIC 
	 DP	está	correctamente	ajustada	cuando	el	marco	de	malla 
	 preformado	anatómicamente	encaja	perfectamente	con- 
	 tra	la	palma	de	la	mano,	la	muñeca	y	el	antebrazo.

•	 Para	 quitarse	MANU-CAST®	ORGANIC	D	 /	MANU-CAST® 
	 ORGANIC	DP,	abra	las	correas	circulares	de	velcro	6	y	tire	de	
la	órtesis	con	la	otra	mano	7.

 
NoTaS Par a EL TÉCNICo orToPÉdICo 

•	 MANU-CAST®	ORGANIC	 D	 /	MANU-CAST®	ORGANIC	 DP 
	 pueden	 adaptarse	 y	 reajustarse	 individualmente	 según	 
 sea necesario.

•	 Para	volver	a	dar	forma,	sumerja	el	marco	de	rejilla	en	agua 
	 caliente	a	70-80	°C	en	el	punto	correspondiente.	A	conti- 
	 nuación,	se	puede	termoformar	la	zona	calentada.

•	 Atención:	No	utilice	un	soplador	de	aire	caliente	para	re- 
	 modelar,	ya	que	se	produciría	un	calentamiento	desigual!

•	 Las	cintas	de	la	MANU-CAST®	ORGANIC	D	/	MANU-CAST® 
	 ORGANIC	 DP	 se	 pueden	 ajustar	 de	 forma	 continua	 por	 
	 ambos	lados.	La	almohadilla	interior	de	la	correa	se	puede 
	 posicionar	libremente.

 
PIEZaS dE rECaMBIo 

Disponible	opcionalmente	en	su	distribuidor	especializado:

•	 Almohadilla	 3D	 SPACE	 KNIT	 para	 MANU-CAST®	 
	 ORGANIC	D	(	REF 	17259)

•	 Almohadilla	 3D	 SPACE	 KNIT	 para	 MANU-CAST®	 
	 ORGANIC	DP	(	REF 	17359)

•	 Juego	 de	 correas	 de	 recambio	 para	 MANU-CAST®	 
	 ORGANIC	D	y	MANU-CAST®	ORGANIC	DP	(	REF 	37359) 

Extracción	 de	 la	 almohadilla	 de	 recambio	 SPORLASTIC	 3D	
SPACE	KNIT:

•	 Para	 retirar	 la	 almohadilla	 de	 recambio,	 afloje	 todas	 las	 
 riendas.

•	 Separe	la	almohadilla	de	recambio	de	los	clips	naranjas	y 
	 retírela.

 

aCCESorIoS

Disponible	opcionalmente	en	su	distribuidor	especializado:

•	 MANU-CAST®	ORGANIC	FX	ADD-ON	(	REF 	27459)

 
 NoTaS IMPorTaNTES

•	 En	general,	la	indicación	y	la	duración	del	uso	de	una	ayuda 
	 ortopédica	deben	discutirse	con	el	médico	que	trata	al	paci- 
	 ente,	así	como	el	uso	de	una	ayuda	ortopédica	en	presencia 
	 de	condiciones	médicas	posteriores.

•	 Compruebe	el	funcionamiento	del	producto	junto	con	su	mé- 
	 dico	o	distribuidor	especializado.

•	 El	producto	está	destinado	a	un	uso	por	un	único	paciente.

•	 No	usar	el	producto	sobre	heridas	abiertas.

•	 Para	 una	máxima	 funcionalidad	 y	 vida	 útil,	 el	 producto	 no 
	 debe	usarse	junto	con	agentes	grasos	o	ácidos,	ungüentos	o 
 lociones.

•	 Este	producto	puede	entrar	en	contacto	con	el	agua.

•	 Por	 favor,	 asegúrese	 siempre	 de	 ajustar	 correctamente	 los	 
	 cierres	de	velcro.	Cualquier	daño	causado	por	un	ajuste	 in- 
	 correcto	de	los	velcros,	no	será	motivo	de	reclamación.

•	 En	caso	de	molestias	o	complicaciones	que	se	deriven	del	uso 
	 del	producto	le	rogamos	que	se	pongan	en	contacto	con	su 
	 distribuidor	 especializado,	 con	 su	 médico	 o	 con	 nosotros 
	 como	fabricante,	así	como	con	la	autoridad	responsable.	En- 
	 contrará	nuestros	datos	de	contacto	en	estas	instrucciones	de 
 uso.

•	 Las	modificaciones	indebidas	del	producto	y/o	el	uso	inade- 
	 cuado	del	mismo,	se	excluyen	de	la	responsabilidad	del	fabri- 
 cante.

•	 Los	posibles	riesgos	para	la	salud	que	se	puedan	derivar	del 
	 uso	del	producto	en	determinados	tratamientos,	deben	ser 
	 discutidos	con	el	médico	que	le	atiende.	

	 	 Lleve	el	embalaje	y	el	producto	al	 sistema	de	reciclaje 
	 local.	Respete	la	normativa	local.	

	 Reciclaje	 del	 armazón	de	plástico:	 Separe	 las	 correas/ 
	 	 fijaciones	y	el	acolchado	del	armazón.	Deseche	el	arma- 
	 	 zón	a	través	del	sistema	local	de	reciclaje	de	plásticos.

	 Eliminación	de	las	piezas	textiles:	Los	cierres	de	velcro	y 
	 	 los	acolchados	pueden	desecharse	a	través	del	sistema 
	 	 habitual	de	recogida	de	residuos	domésticos.

	 SPORLASTIC	GmbH	es	miembro	de	un	sistema	de	reco- 
	 	 gida	de	envases	y,	por	lo	tanto,	cumple	plenamente	la 
	 	 normativa	sobre	envases	aplicable	en	 la	República	Fe- 
  deral de alemania.

 
CUIdado

Recomendamos	 lavar	MANU-CAST®	 ORGANIC	 D	 /	MANU-
CAST®	ORGANIC	DP	en	agua	tibia	(30	°C)	con	un	detergente	
suave	y	 secar	al	aire.	No	 lo	 seque	en	secadora	microondas,	
radiadores o fuentes de calor.

 
 CoNdICIoNES dE Tr aNSPorTE Y 

  aLMaCENaMIENTo   

Asegúrese	de	que	el	producto	se	almacena	en	un	lugar	seco	
y	protegido	de	 la	humedad	 y	de	 la	 luz	 solar.	Almacenar	 el	
producto	a	la	temperatura	y	humedad	habituales.

 
SISTEMa dE GESTIÓN dE La CaLIdad

Todos	 los	 productos	 de	 SPORLASTIC	 GmbH	 se	 someten	 a	
pruebas	de	producto	dentro	de	nuestro	sistema	de	gestión	
de	calidad.	No	obstante,	si	tiene	alguna	queja	sobre	nuestro	
producto,	diríjase	a	su	tienda	especializada.

 
CoMPoSICIÓN dEL MaTErIaL

Piezas	de	plástico	puro:	100	%	poliamida

Tejidos:	95	%	poliamida,	5	%	elastano

 
	 Puede	encontrar	una	versión	en	 línea	de	 las	 instructi- 

	 	 ones	de	uso	en	nuestra	página	web	www.sporlastic.de.

•	 MANU-CAST®	ORGANIC	DP	randmesideme	pöidlakinnitu- 
	 se	asend	on	vajaduse	korral	individuaalselt	reguleeritav.

•	 MANU-CAST®	 ORGANIC	 D/MANU-CAST®	 ORGANIC	 DP 
	 randmeside	on	nõuetekohaselt	pingutatud,	kui	anatoomi- 
	 liselt	eelvormitud	sõrestik	istub	tihedalt	peopesa,	randme 
	 ja	küünarvarre	vastas.

•	 Avage	MANU-CAST®	ORGANIC	D/MANU-CAST®	ORGANIC	 
	 DP	randmesideme	eemaldamiseks	ringjad	takjastüüpi	kin- 
 nitustega rihmad 6	 ja	 tõmmake	ortoos	 teise	käega	käelt 
 ära 7.

 
MÄrKUSEd orToPEEdIaTEHNIKULE

•	 MANU-CAST®	ORGANIC	 D	 /	MANU-CAST®	ORGANIC	 DP 
	 saab	 vastavalt	 vajadusele	 individuaalselt	 kohandada	 ja 
 uuesti reguleerida.

•	 Ümberkujundamiseks	kastke	sõrestiku	vajalik	koht	kuuma 
	 vette	 (70	–	80	°C)	selle	ümber	vormimiseks.	Seejärel	saab 
	 kuumutatud	ala	termiliselt	vormida.

•	 Tähelepanu!	 Ärge	 kasutage	 järelvormimiseks	 kuuma 
	 õhku,	 kuna	 see	 põhjustab	 sõrestiku	 ebaühtlast	 kuume- 
	 nemist!

•	 MANU-CAST®	ORGANIC	 D	 /	MANU-CAST®	ORGANIC	 DP 
	 rihmad	on	mõlemalt	poolt	 reguleeritavad.	Sisemised	rih- 
	 mapehmendused	on	vabalt	paigutatavad.

 
VarUoSad

Valikuliselt	saadaval	teie	spetsialiseerunud	edasimüüjalt:	

•	 3D	 SPACE	 KNIT	 asenduspehmendused	 MANU-CAST®	 
	 ORGANIC	D	jaoks	(	REF 	17259)

•	 3D	 SPACE	 KNIT	 asenduspehmendused	 MANU-CAST®	 
	 ORGANIC	DP	jaoks	(	REF 	17359)

•	 Asendusrihmade	 komplekt	MANU-CAST®	ORGANIC	 D	 ja 
	 MANU-CAST®	ORGANIC	DP	jaoks	(	REF 	37359)

SPORLASTIC	3D	SPACE	KNIT	
asendatava	pehmenduse	eemaldamine:

•	 Avage	asendatava	pehmenduse	eemaldamiseks	 kõik	 rih- 
 mad.

•	 Vabastage	asendatav	pehmendus	oranžide	klambrite	kül- 
	 jest	ja	eemaldage

 
TarVIKUd

Valikuliselt	saadaval	teie	spetsialiseerunud	edasimüüjalt:	

•	 MANU-CAST®	ORGANIC	FX	ADD	ON	(	REF 	27459)

 
 TÄHTIS INFo

•	 Põhimõtteliselt	 tuleks	oma	raviarstiga	arutada	mis	 tahes 
	 ortopeedilise	 seadme	 kandmise	 näidustusi	 ja	 kestust	 ül- 
	 diselt,	aga	seda	tuleks	teha	eeskätt	just	käesolevas	juhen- 
 dis loetletud seisundite esinemisel.

•	 Kontrollige	toote	funktsioneerimist	oma	raviarsti	või	spet- 
	 sialiseerunud	jaemüüjaga.

•	 Toode	on	ettenähtud	kasutamiseks	ühele	patsiendile.

•	 Ärge	kandke	toodet	otse	lahtise	haava	vastas.

•	 Toode	 ei	 tohi	 pika	 kasuliku	 ea	 ja	 nõuetekohase	 funktsi- 
	 oneerimise	tagamiseks	puutuda	kokku	õliste,	rasvaste	ega 
	 happeliste	toodete,	salvide	ega	losjoonidega.

•	 Tootele	võib	pritsida	vett.

•	 Sulgege	 takjastüüpi	 kinnitused	 alati	 korralikult.	 Korrali- 
	 kult	sulgemata	takjastüüpi	kinnituste	põhjustatud	kahjus- 
 tused ei anna alust kaebuse esitamiseks.

•	 Toote	kasutamisest	tulenevate	kaebuste	või	tüsistuste	kor- 
	 ral	 pöörduge	 palun	 oma	 spetsialiseerunud	 edasimüüja, 
	 oma	arsti	või	meie	kui	tootja	ning	vastutava	asutuse	poole.	 
	 Meie	 kontaktandmed	 leiate	 käesolevast	 kasutusjuhen- 
 dist.

•	 Toote	omavoliline	sobimatu	muutmine	ja/või	valesti	kasu- 
	 tamine	vabastab	tootja	tootevastutusest.

•	 Toote	kasutamisega	võib	konkreetsete	terviseprobleemi- 
	 de	ja/või	ravi	korral	kaasneda	spetsiifilisi	riske	ja	puudus- 
	 eid,	mida	tuleb	arutada	oma	raviarstiga.

	 Viige	 pakend	 ja	 toode	 kasutuselt	 kõrvaldamiseks	 ko- 
	 	 haliku	 ringlussevõtusüsteemi	 kogumispunkti.	 Pidage 
	 	 kinni	kohalikest	jäätmekäitlusnõuetest.

	 Plastist	sõrestiku	ringlussevõtmine:	Eraldage	rihmad/kin- 
	 	 nitused	ja	klõpsuga	ühendatud	pehmendus	sõrestiku	kül- 
	 	 jest.	 Viige	 sõrestik	 kasutuselt	 kõrvaldamiseks	 kohaliku 
	 	 jäätmekäitlussüsteemi	plasti	kogumispunkti.

	 Riidest	osade	kasutuselt	kõrvaldamine:	Takjastüüpi	kinni- 
	 	 tused	ja	pehmendused	võib	visata	ära	koos	tavaliste	olme- 
	 	 jäätmetega.

	 SPORLASTIC	GmbH	on	liitunud	pakendite	tagastamise 
	 	 süsteemiga	 ja	 täidab	 seega	 täielikult	 kõiki	 Saksamaa 
	 	 Liitvabariigis	pakendite	suhtes	kehtivaid	õigusnõudeid.

 
HooLdUS

Soovitame	pesta	MANU-CAST®	ORGANIC	D	/	MANU-CAST®	
ORGANIC	 DP	 leige	 veega	 (30	 °C)	 ja	 õrnatoimelise	 pesuva-
hendiga	ning	kuivatada	õhu	käes.	Mitte	kuivatada	trummel-
kuivatis,	radiaatorites	või	soojusallikates.

 
 Tr aNSPordI- Ja HoIUTINGIMUSEd

Palun	veenduge,	et	toodet	hoitakse	kuivana	ning	kaitstuna	
niiskuse	ja	päikesevalguse	eest.	Hoidke	toodet	tavalisel	tem-
peratuuril	ja	niiskuses.

 
KVaLITEEdIJUHTIMISE SÜSTEEM

Kõik	SPORLASTIC	GmbH	tooted	läbivad	Saksamaa	kvalitee-
dijuhtimise	süsteemi	nõuetele	vastava	ülevaatuse.

 
MaTEr JaLI KooSTIS

Puhtast	plastist	osad:	100	%	polüamiid

Kangas:	95	%	polüamiid,	5	%	elastaan

 
	Leiate	digitaalses	vormingus	kasutusjuhendi	meie	vee- 

	 	 bisaidilt	www.sporlastic.de.

 

insTrucciOnes De usO  es
 
Estimado	paciente,

Rogamos	que	siga	atentamente	las	instrucciones	de	uso	ad-
juntas.	Si	tiene	alguna	duda,	póngase	en	contacto	con	el	mé-

MD

 SPorLaSTIC GmbH 
 Medizinische Produkte 
 Weberstraße	1	•	72622	Nürtingen	•	Germany 
	 Postfach	14	48	•	72604	Nürtingen	•	Germany

	 www.sporlastic.de	•	info@sporlastic.de 
 Telefon +49 7022 705181 
 Fax +49 7022 705113
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Definition
Definition
Définition 
Definizione
Definicja 
Definition 
Tähendus
Definición
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Handwäsche, Höchsttemperatur 40 °C
Hand wash, maximum temperature 
40 °C 
Lavage à la main, température 
maximale 40 °C 
Lavaggio a mano, temperatura 
massima 40 °C 
Mycie rąk, maks. temperatura 40 °C 
Håndvask, maks. temperatur 40 °C 
Käsipesu kuni 40 °C juures
Lavar a mano, temperatura máxima: 
40 °C
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Nicht bleichen
do not bleach 
Ne pas utiliser d’eau de Javel 
Non candeggiare 
Nie wybielać 
Undgå blegemiddel 
Valgendamine keelatud 
No lavar con lejía  
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Nicht bügeln
do not iron 
Ne pas repasser 
Non stirare 
Nie prasować 
Undgå strygning 
Triikimine keelatud
No apto para plancha
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Keine chemische reinigung
No dry cleaning 
Pas de nettoyage à sec 
Non usare detergenti chimici 
Nie czyścić chemicznie 
Ingen kemisk rens 
Kuivpuhastus keelatud
No apto para limpieza en seco 
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Nicht im Wäschetrockner trocknen
do not tumble dry 
Ne pas mettre au sèche-linge 
Non asciugare in asciugatrice 
Nie suszyć w suszarce 
Undgå tørring i tørretumbleren 
Trummelkuivatamine keelatud 
No apto para secadora
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CE-Kennzeichnung 
Bestätigung	der	Erfüllung	der	EU-
anforderungen  
CE marking 
Confirmation	of	compliance	with	EU	
requirements 
Marquage CE 
Attestation	de	la	conformité	aux	
exigences de l‘ue 
Contrassegno CE 
Conferma	della	conformità	ai	requisiti	
ue 
oznaczenie CE 
Potwierdzenie	spełnienia	wymagań	UE 
CE-mærkning 
Bekræftelse	af	overholdelse	af	EU-krav 
CE-vastavusmärgis 
ELi	nõuetele	vastavuse	kinnitus
Marcado CE
Acreditación	del	cumplimiento	de	los	
requisitos	de	la	UE
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achtung Lesen	Sie	alle	Warnhinweise 
und	Vorsichtsmaßnahmen	in	der	
Gebrauchsanweisung 
attention	Read	all	warnings	and	pre- 
cautionary	measures	in	the	instructions	
for use 
attention Lire	toutes	les	mises	en	garde	
et	mesures	de	précaution	du	mode	
d’emploi 
attenzione Leggere	tutte	le	avvertenze	
e	le	misure	di	precauzione	riportate	
nelle	istruzioni	per	l’uso
Uwaga	Przeczytaj	wszystkie	ostrzeżen-
ia	i	środki	ostrożności	zawarte	w	
instrukcji	obsługi 
Bemærk Læs	alle	advarsler	og	sikkerhe-
dsanvisninger	i	brugsanvisningen 
Tähelepanu! Lugege	kasutusjuhendist	
läbi	kõik	hoiatused	ja	ettevaatusa-
binõud
atención  Lea	todas	las	indicaciones	de	
advertencia	y	medidas	de	precaución	
que	se	incluyen	en	las	instrucciones	
de uso
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Gebrauchsanweisung
Instructions for use 
Mode d’emploi 
Istruzioni per l’uso 
Instrukcja obsługi 
Brugsanvisning 
Kasutusjuhend
Instrucciones de uso
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Trocken aufbewahren 
Vor	Feuchtigkeit	schützen
Keep dry 
Protect against moisture 
Conserver au sec 
Protéger	à	l’abri	de	l’humidité 
Conservare in un luogo asciutto 
lontano dall’umidità 
Przechowywać w suchym miejscu 
I	chronić	przed	wilgocią 
opbevares tørt Beskyttes	mod	fugt 
Hoida kuivas Kaitsta	niiskuse	eest
Guardar en un lugar seco y	proteger	
de la humedad
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Vor Sonnenlicht schützen 
Protect from sunlight 
Protéger des rayons du soleil 
Tenere al riparo dalla luce solare 
Chronić przed promieniowaniem 
słonecznym 
Beskyttes mod sollys 
Kaitsta päikesevalguse eest
Proteger de la luz solar directa
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Einzelner Patient, mehrfach anwend-
bar
Single patient, multiple use 
Patient unique, application polyva-
lente 
Singolo paziente, uso multiplo 
Jeden pacjent, wielokrotne użycie 
Én patient, kan anvendes flere gange 
Kaitsta päikesevalguse eest
Un solo paciente, varios usos
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Webseite zur Patienteninformation
Patient information website 
Site Internet d’informations pour les 
patients 
Sito web con informazioni per i 
pazienti 
Strona internetowa z informacjami dla 
pacjentów 
Hjemmeside til patientoplysninger 
Patsiendiinfo veebisait
Página web informativa para paci-
entes
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Nach Gebrauch wegwerfen
discard after use 
Usage unique. Jeter après utilisation 
Smaltire dopo l’uso 
Wyrzucić po użyciu 
Bortskaf efter brug 
Visata ära pärast kasutamist
desechar tras el uso
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Verwendbar bis
Usable until 
date d'expiration 
Utilizzabile fino a  
Data ważności 
Kan bruges indtil 
Kasutuskõlblik kuni
Fecha de caducidad
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Hersteller des Produktes
Manufacturer of the product 
Fabricant du produit 
Produttore dell’articolo 
Producent produktu 
Producent 
Tootja
Fabricante del producto
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Medizinprodukt  
Medical device
dispositif médical
Prodotto medico 
Urządzenie medyczne 
Medicinsk produkt 
Meditsiiniseade
Producto sanitario
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artikelnummer
article number 
référence 
Numero articolo 
Numer artykułu 
Varenummer 
artikli number
Número de artículo
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Fertigungslosnummer, Charge
Production batch number, batch 
Numéro de lot de fabrication 
Numero di lotto di produzione, partita 
Numer partii produkcyjnej, szarża 
Batchnummer, batch 
Tootmispartii number, partii
Número de lote de fabricación
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Pharmazentralnummer
Pharmaceutical registration number 
Numéro central de la pharmacie 
PZN (Germania) 
Numer centralny farmacji 
Farmacentralnummer 
Farmatseutilise toote registrinumber
Número farmacéutico central

SPorLaSTIC 
(GmbH)
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SPorLaSTIC (GmbH) ist als Kurzform 
der Firmenbezeichnung SPorLaSTIC 
GmbH Medizinische Produkte zu 
verstehen
SPorLaSTIC (GmbH) is to be under-
stood as a short form of the company 
name SPorLaSTIC GmbH Medizini-
sche Produkte
SPorLaSTIC (GmbH) est une forme 
abrégée de la dénomination sociale 
SPorLaSTIC GmbH Medizinische 
Produkte
SPorLaSTIC (GmbH) è da intendersi 
come forma abbreviata della ragione 
sociale SPorLaSTIC GmbH Medizini-
sche Produkte
SPORLASTIC (GmbH) należy rozumieć 
jako skróconą formę nazwy firmy 
SPorLaSTIC GmbH Medizinische 
Produkte
SPorLaSTIC (GmbH) skal forstås som 
en forkortelse af firmanavnet SPOR-
LaSTIC GmbH Medizinische Produkte
SPorLaSTIC (GmbH) on lühend ette-
võtte SPorLaSTIC GmbH Medizinische 
Produkte nimest
SPorLaSTIC (GmbH) debe entenderse 
como una forma abreviada del nom-
bre de la empresa SPorLaSTIC GmbH 
Medizinische Produkte
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